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RESUME 
Les personnes qui se sont vues amputees d'un membre peuvent retrouver une partie de leur 
autonomie et de leur qualite de vie grace a 1'utilisation d'une prothese adaptee a leurs besoins. 
Les recentes avancees technologiques dans le domaine de la prothetique laissent entrevoir 
qu'il sera bientot possible de commander les mouvements d'une prothese motorisee a partir 
de 1'interpretation des influx nerveux qui auraient ete destines aux muscles du membre 
maintenant ampute. Pour ce faire, les impulsions nerveuses seront mesurees par un dispositif 
totalement implantable et celui-ci devra transmettre en temps reel les donnees recueillies vers 
la prothese a l'aide d'un systeme de biotelemetrie. Si cette transmission de donnees requiert 
une bande passante elevee et une grande qualite du lien de communication, cela se traduira 
par une consommation energetique plus elevee. Or, les circuits electroniques du dispositif 
implante etant alimentes par une pile, cette consommation energetique devra etre minimisee. 
Les systemes actuels de biotelemetrie utilisent le couplage inductif ou les ondes radio afin de 
transmettre les donnees, mais ces systemes ne peuvent rencontrer a la fois les contraintes de 
faible consommation energetique et de capacite elevee de transmission qu'impose une 
prothese a commande neuronale. Afin d'y parvenir, un systeme de telemetrie optique 
transcutane qui utilise les proprietes optiques des tissus cutanes est propose. II a ete concu 
dans le but de transmettre des donnees a un debit de 16 Mb/s et a un taux de bits errones de 
1E-9 en consommant une puissance de 10 mW. Ce memoire presente 1'impact du taux de 
transmission des donnees sur la consommation energetique du transmetteur, de meme qu'une 
mesure de la puissance requise pour assurer une transmission a travers des tissus cutanes 
d'epaisseurs variees. La sensibilite du systeme a un desalignement entre l'emetteur et le 
recepteur a egalement ete etudiee. 
Mots-cles : Telemetrie, Transcutane, Optique, Neuroprothese, Implantable 
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1 INTRODUCTION 
Depuis plusieurs decennies, la communaute scientifique s'affaire a mieux comprendre le 
fonctionnement du systeme nerveux humain et la facon dont 1'information qu'il transporte y 
est codec Cette comprehension a ouvert la porte a une multitude de techniques qui permettent 
la mise sur pied de traitements innovateurs. Par exemple, la stimulation artificielle de nerfs 
particuliers selon des parametres precis peut mener a la generation d'influx nerveux sensoriels 
qui permettent de pallier les deficiences d'un patient. De l'application de ce principe de 
neurostimulation a resulte, entre autres, l'apparition des implants cochleaires (Seligman, 
2004; Shepherd, 2004). 
La neurodetection vise quant a elle a detecter les signaux qui se propagent dans les nerfs et a 
les interpreter correctement. Les premiers besoins de neurodetection sont apparus il y a 
quelques decennies avec le desir d'etudier la propagation des influx nerveux plus en 
profondeur. Une meilleure comprehension de ces influx a decoule des travaux menes depuis 
et celle-ci permet aujourd'hui d'imaginer des applications technologiques nouvelles qui visent 
a remedier a une multitude de dysfonctions physiques pour lesquelles il n'existe aucun 
traitement. 
Les dernieres avancees en neurologie et en neurodetection permettent d'ailleurs la conception 
d'un nouveau type de prothese active qui vise a remplacer un membre ampute (Warwick et 
al., 2003 ; Dhillon et al., 2005 ; Navarro et al., 2005). Le fonctionnement de telles protheses 
repose sur la detection d'influx nerveux moteurs precis realisee grace a des electrodes 
positionnees sur les nerfs appropries. Un implant electronique mesure les influx nerveux qui 
parcourent ces nerfs et envoie les donnees physiologiques recueillies vers la prothese a 1'aide 
d'un systeme implante de telemetrie. Grace a des algorithmes de calcul specialises, la 
prothese interprete, en temps reel, les donnees recues et genere les commandes qui permettent 
a ses actionneurs de reproduire les mouvements qui correspondent a ceux qu'aurait generes un 
membre sain s'il avait ete stimule par ces memes influx nerveux. De telles protheses portent 
le nom de protheses actives a commande neuronale. 
Le porteur d'une prothese active a commande neuronale serait done en mesure de lui faire 
executer des mouvements de facon volontaire ou inconsciente et ainsi pallier certaines 
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deficiences physiques causees par la perte d'un membre. Grace a de telles protheses, il est 
possible d'envisager une amelioration substantielle de la qualite de vie des personnes 
handicapees et une augmentation de leur autonomic et de leur mobilite. 
La conception de protheses actives a commande neuronale necessite une mise en commun des 
connaissances et des technologies propres a plusieurs domaines des sciences et de 
l'ingenierie, parmi lesquels se demarque la neurodetection en raison des progres fulgurants 
realises au cours des dernieres annees. Bien que la mise au point de protheses a commande 
neuronale requiert l'usage de dispositifs implantables, leurs regies de conception sont bien 
connues dans l'industrie biomedicale et les produits developpes offrent de grandes 
performances depuis plusieurs annees. De plus, plusieurs facteurs contribuent a l'essor de la 
science de la prothetique. Les techniques de robotique se raffinent grace au developpement de 
nouveaux algorithmes de calculs executes en temps reel par des circuits electroniques a faible 
consommation energetique. 
Toutefois, un obstacle majeur freine la mise au point de protheses actives a commande 
neuronale, car les techniques actuelles de biotelemetrie ne permettent pas aux dispositifs 
implantes de ces systemes de transmettre les donnees de physiologie a un rythme suffisant et 
avec efficacite. D'une part, l'augmentation de la capacite de communication d'un lien de 
telemetrie entraine une augmentation de la consommation energetique qui atteint souvent un 
niveau excessif pour 1'alimentation a pile d'un dispositif implante (Guler et al., 2002). D'autre 
part, la reproduction fidele par une prothese du mouvement naturel du membre qu'elle 
remplace requiert de decoder finement 1'information transmise par 1'influx nerveux qui 
commande la contraction musculaire, ce qui se traduit a terme par un volume plus eleve de 
donnees a transmettre (Gasson et al., 2005; Taylor et al., 2002). Du coup, les besoins eleves 
des recentes applications ne peuvent plus etre satisfaits par les techniques actuelles de 
biotelemetrie et il devient necessaire de developper des methodes de transmission de donnees 
pour satisfaire ces besoins. 
Ce projet de recherche a done consiste a developper un systeme de transmission optique 
transcutanee a haut debit dont la bande passante et la consommation energetique repondent 
aux exigences de la conception de protheses actives a commande neuronale. 
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Afin d'y parvenir, il a ete necessaire de faire etat de Pavancement des connaissances actuelles 
dans les differents domaines des sciences et de l'ingenierie qu'implique un tel projet de 
recherche. Le chapitre 2 presente d'abord la neurodetection. II releve les caracteristiques des 
signaux des nerfs peripheriques en portant l'interet sur leur frequence et leur vitesse de 
propagation. II presente ainsi ce qui a permis d'identifier certains des criteres de conception 
qui ont encadre les travaux. A partir de ces caracteristiques biologiques et en fonction du 
rapport signal sur bruit acceptable et de la resolution souhaitee lors de la numerisation des 
signaux, la frequence d'echantillonnage a utiliser a pu etre etablie et la quantite de donnees a 
transmettre a pu etre deduite. Le chapitre presente ensuite une revue des techniques actuelles 
de biotelemetrie. Finalement, il se termine par une presentation de la telemetrie optique 
transcutanee et des caracteristiques optiques des tissus cutanes humains qui ont influence la 
conception du systeme realise. 
Par la suite, le chapitre 3 fait ressortir des lacunes qui affectent les systemes actuels de 
biotelemetrie. II etablit de facon precise les besoins a combler et expose les details de la 
solution proposee pour y parvenir. Le chapitre presente ensuite les objectifs de performance 
de la solution proposee. II se termine en enoncant des hypotheses sur lesquelles reposent la 
conception et la fabrication du prototype de systeme de telemetrie optique transcutanee 
realisees dans le cadre de ce projet de recherche. 
Le chapitre 4 presente quant a lui les resultats obtenus lors d'essais effectues avec le prototype 
sous des conditions variees d'operation qui visaient a caracteriser les performances du 
systeme realise. Certains de ces resultats sont d'abord divulgues sous la forme d'un article qui 
a ete presente lors du colloque annuel 2008 IEEE Biomedical Circuits and Systems 
Conference. Le chapitre presente ensuite des resultats supplementaires qui viennent enrichir 
les conclusions enoncees dans l'article. 
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2 ETAT ACTUEL DE L'ART 
Avant de proceder a la conception d'un systeme de telemetrie optique transcutanee, il est 
necessaire de presenter les connaissances actuelles dans les differents domaines des sciences 
et de l'ingenierie qui ont ete impliquees dans un tel projet de recherche. La mise en situation 
presentee en introduction de ce memo ire a aborde le sujet de la neurodetection et des 
techniques de biotelemetrie implantable. Ce chapitre-ci presente, en premier lieu, une 
description de la neurodetection et des besoins qu'elle demande aux systemes de biotelemetrie 
de satisfaire. Par la suite, les systemes existants de biotelemetrie implantable sont decrits et le 
chapitre se termine par une presentation des systemes de telemetrie optique transcutanee. 
2.1 Neurodetection 
La neurodetection designe l'ensemble des techniques et des methodes qui rendent possible la 
detection des influx nerveux parcourant le systeme nerveux. Plus exactement, elle est definie 
comme l'operation de mesure du signal electrique des potentiels d'action se propageant le 
long des neurones. Puisque cette mesure se traduit par la generation de donnees qui devront 
etre transmises par un systeme de biotelemetrie, il importe de presenter ici les principes de la 
neurodetection. 
Parce qu'il existe plusieurs architectures de systemes de neurodetection, il convient de decrire 
celle du systeme auquel les travaux de recherche font reference. Tout d'abord, une ou 
plusieurs sondes ou electrodes doivent entrer en contact avec les neurones sur lesquels se 
propagent les influx a mesurer. Les variations de la tension electrique dans l'environnement 
immediat des neurones causees par le passage des potentiels d'action sont recueillies par 
l'electrode et acheminees vers un circuit electronique d'amplification et de filtration. Jusque 
la analogique, le signal peut des lors etre numerise grace a un numeriseur. Les donnees 
numeriques ainsi generees portent le nom de donnees neuronales. 
La quantite de donnees neuronales generee par un systeme de neurodetection depend a la fois 
de caracteristiques biologiques et de parametres techniques. Les prochaines sections 
presentent d'abord les caracteristiques temporelles de la propagation des influx nerveux, puis 
les parametres de leur acquisition par un systeme de neurodetection. Finalement, a partir de 
ces elements, le volume total de donnees neuronales a anticiper peut etre deduit. 
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2.1.1 Caracteristiques des signaux nerveux 
Un influx nerveux se propage au sein d'un neurone grace a un mecanisme d'echange d'ions 
positifs et negatifs a travers la membrane de la cellule nerveuse (Guyton et al., 2006). Celle-ci 
est polarisee par une difference de potentiel electrique, appelee potentiel transmembranaire. 
Lorsque la membrane se depolarise au-dela d'une valeur seuil, un echange d'ions tres bref et 
intense se declenche dans les canaux ioniques qui traversent la membrane. Si de telles 
decharges se produisent simultanement dans un grand nombre de canaux ioniques pres les uns 
des autres, les charges des ions s'additionnent de par et d'autre de la membrane et causent 
1'apparition d'un potentiel d'action dans cette region. Ce potentiel d'action depolarise la 
region voisine de la membrane et declenche 1'echange d'ions a travers les canaux voisins. 
Quant a elle, la region initiale de la membrane se polarise de nouveau et retrouve sa valeur de 
potentiel transmembranaire au repos. Ce mecanisme se repete en cascade le long de la cellule 
nerveuse et permet ainsi au potentiel d'action de se propager sur toute la longueur du neurone, 
des dendrites jusqu'aux axones. Cette propagation d'un potentiel d'action porte le nom 
d'influx nerveux. Un influx nerveux est done le deplacement, le long d'un neurone, d'une 
difference locale de potentiel electrique de part et d'autre de la membrane de la cellule 
nerveuse. Ainsi, mesurer un influx nerveux revient a detecter la variation d'un potentiel 
electrique en un endroit donne d'un nerf et a mesurer son amplitude, ce qui se realise a l'aide 
de sondes specialises (Yoshida et al., 2004). 
Chez l'humain, les influx les plus lents se propagent a 0,25 m/s dans certains types de nerfs, 
alors que d'autres permettent des propagations jusqu'a 100 m/s (Guyton et al., 2006). La 
frequence a laquelle le passage d'un influx nerveux peut se repeter sur un nerf est limitee. En 
effet, a la suite de la propagation d'un premier influx nerveux, certains mecanismes 
physiologiques imposent une periode de repos avant que le nerf ne soit en mesure de propager 
un second influx. Les nerfs ayant les periodes de repos les plus courtes sont en mesure de 
propager 2500 influx nerveux par seconde (Guyton et al., 2006). Le passage d'un influx 
nerveux a un endroit donne d'une fibre du systeme nerveux peripherique a une duree 
d'environ 0,2 ms (Guyton et al., 2006; Struijk, 2004). 
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Consequemment, en assumant que la periode du signal issu de la mesure du passage d'un 
potentiel d'action qui se propage dans un nerf du systeme nerveux peripherique soit de 
0,2 ms, il apparait que les influx ont un contenu frequentiel qui peut s'etendre jusqu'a 5 kHz. 
Les systemes qui servent a realiser des acquisitions de signaux nerveux de qualite sont munis 
de filtres qui rejettent les signaux de frequences non utiles afin de reduire le bruit indesirable. 
Les plus recentes conceptions de tels systemes incluent des filtres passe-bande dont la 
frequence de coupure inferieure se situent entre 100 Hz et 1 kHz tandis que la frequence de 
coupure superieure est dans la bande de frequence qui va de 5 kHz a 9,9 kHz (Gosselin et al., 
2004; Obeid et al., 2004; Harrison et al., 2006; Olsson et al., 2005). 
Dans le contexte des travaux de recherche, il etait necessaire d'evaluer le debit de donnees 
neuronales a transmettre et celui-ci depend en partie du phenomene naturel en cause ici, soit 
la propagation des influx nerveux au sein du systeme nerveux peripherique et leurs 
caracteristiques temporelles. Les informations qui precedent a propos de la vitesse de 
propagation des influx nerveux, de leur frequence de repetition et au sujet des instruments 
developpes pour detecter ces influx indiquent done que le contenu frequentiel utile des influx 
nerveux se situe a l'interieur de la plage de frequences qui va de 100 Hz a 10 kHz. A partir de 
cette information, il devient possible d'evaluer le debit de donnees neuronales comme le 
decrit la section qui suit. 
2.1.2 Acquisition de donnees neuronales 
Un systeme de neurodetection qui effectue 1'acquisition des donnees neuronales opere selon 
certains parametres qui sont imposes par la nature des signaux a traiter et par les performances 
souhaitees du systeme. La neurodetection s'effectue de la facon suivante : le potentiel du 
signal nerveux est recueilli par une electrode, amplifie et filtre par un circuit analogique puis 
achemine vers un numeriseur. Le volume de donnees genere par le numeriseur, pour une 
periode de temps donnee, depend des parametres qui seront presentes dans les sections 
suivantes, soit l'amplitude du bruit mesure lors de l'acquisition des signaux nerveux, la 
frequence d'echantillonnage du numeriseur et le nombre de bits de numerisation (Jaw, 2001). 
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Amplitude du bruit 
Les amplitudes de potentiels extracellulaires qui resultent de la propagation sur les nerfs de 
potentiels d'action varient typiquement de 1 uV a 100 uV en fonction du type d'electrode 
utilise pour en faire la mesure et des conditions dans lesquelles cette mesure s'est deroulee. 
D'aussi faibles amplitudes exigent une amplification par un facteur de 104 a 106 afin d'obtenir 
des amplitudes de signaux pouvant etre traitees par l'electronique du systeme d'acquisition. 
De plus, le niveau de bruit de fond peut souvent atteindre la valeur de 10 uV rms, soit une 
valeur comparable ou superieure a celle des plus faibles signaux a mesurer (Yoshida et al., 
2004). Ce bruit de fond est principalement cause par le bruit thermique {Johnson noise), 
approximativement blanc et additif aux potentiels d'action, puis par la presence de potentiels 
d'action dans les nerfs situes dans l'environnement immediat du site de mesure et par les 
potentiels electriques generes lors des contractions des muscles a proximite (Yoshida et al., 
2004, Kipke et al., 2004). 
Frequence d'echantillonnage 
Le theoreme de Nyquist est bien connu dans le domaine du traitement des signaux. II enonce 
que rinformation presente dans un signal peut etre recuperee lorsque ce signal est 
echantillonne a une frequence superieure au double de celle de la composante frequentielle la 
plus elevee du signal pendant une duree suffisamment longue. Par contre, la presence de bruit 
dans le signal d'interet et les caracteristiques du filtre frequentiel anti-repliement du circuit de 
mesure employe viendront influencer le choix de la frequence d'echantillonnage a utiliser. En 
effet, les filtres concevables ne sont pas ideaux, c'est-a-dire qu'ils ne rejettent pas totalement 
toutes les composantes frequentielles situees au-dela de la frequence de coupure. lis les 
attenuent plutot selon un taux d'attenuation relie a la caracteristique (l'ordre) du filtre. II 
devient des lors necessaire d'echantillonner le signal a un rythme plus eleve que ce qu'aurait 
permis un filtre ideal afin d'eviter que la portion du bruit a hautes frequences qui l'entache, 
imparfaitement filtree, ne soit interpretee par la suite comme du bruit a basses frequences. 
L'equation 2.1 (Jaw, 2001) montre qu'il existe une relation entre la frequence de 
numerisation, l'ordre p du filtre passe-bas non ideal et le nombre b de bits du numeriseur qui 
echantillonne le signal a la sortie du filtre. 
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Cette relation suppose que la frequence de numerisation fs est n fois plus elevee que la 
frequence de coupure^c du filtre et que celle-ci est egale a la composante frequentielle la plus 
elevee du signal d'interet. Dans un scenario representant le pire cas de contamination du 
signal par du bruit replie, il faut assumer qu'a l'instant t = x la composante spectrale du bruit 
N(f, t) la plus puissante se retrouve a la frequence fs-fc& que 1'amplitude de cette 
composante spectrale N(fs -fc, i) est telle qu'elle couvre en entier la plage dynamique du 
numeriseur. Ceci sera vrai si pour un filtre de caracteristique H(f), on a la relation : 
N(f,T).H(f)<N(fs-fc,z).H(fs-fc),Vf>fs-fc 2.2 
L'equation 2.1 suppose egalement que le taux d'attenuation du filtre a une frequence 
beaucoup plus elevee que la frequence de coupure sera le meme pour tous les filtres du meme 
ordre, quel que soit la topologie de circuit qui le materialise. Le terme de gauche de l'equation 
2.1 represente l'amplitude de N(fs-fc,i) apres filtrage, tandis que le terme de droite 
represente l'amplitude de 1 LSB du numeriseur en decibel. La relation permet done de 
determiner la valeur de n pour laquelle l'amplitude de N(fs -fc, i) apres filtrage est egale ou 
inferieure a celle de 1 LSB du numeriseur. Apres un rearrangement des termes, il apparait 
que n doit etre choisi de maniere a avoir : 
n>2blp+\ 2.3 
Le tableau 2.1 montre la valeur de n pour differents ordres/> de filtre et differents nombres de 
bits b. 
TABLEAU 2.1 VALEUR DE n MINIMUM SELON L'ORDREp ET LE NOMBRE DE BITS b (Jaw, 
2001) 
p = 
b=8 
b = 10 
b = 12 
b = 14 
b = 16 
2 
17.0 
33.0 
65.0 
129.0 
257.0 
3 
7.3 
11.1 
17.0 
26.4 
41.3 
4 
5.0 
6.7 
9.0 
12.3 
17.0 
5 
4.0 
5.0 
6.3 
8.0 
10.2 
6 
3.5 
4.2 
5.0 
6.0 
7.3 
7 
3.2 
3.7 
4.3 
5.0 
5.9 
8 
3.0 
3.4 
3.8 
4.4 
5.0 
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Pour un nombre de bits donne, il appert que plus l'ordre du filtre est eleve, moins la frequence 
d'echantillonnage Test. Par ailleurs, pour un ordre de filtre donne, la frequence 
d'echantillonnage s'accroit en fonction de 1'augmentation de la resolution du numeriseur. Ces 
donnees demontrent que l'ordre du filtre qui precede le numeriseur a un impact important sur 
la frequence d'echantillonnage. Cependant, la conception et la mise en ceuvre de filtres 
d'ordre eleve sont complexes et imposent des contraintes supplementaires. 
II est important ici d'apporter des precisions quant au niveau de bruit utilise par l'auteur de 
Pequation 2.1 pour etablir cette relation. Sans l'indiquer, il pose Phypothese raisonnable que 
les variations de P amplitude de N(f, t) dans le temps, autour de sa valeur moyenne, sont 
negligeables par rapport a ViLSB. L'equation 2.1 devient alors un guide de conception qui 
permet de calculer les valeurs de frequences d'echantillonnage qui facilitent Patteinte des 
performances ciblees. Aussi, Pamplitude de N(fs -fa T) est supposee telle qu'elle couvre en 
entier la plage dynamique du numeriseur alors qu'en pratique, une telle amplitude est plutot 
rare a ces frequences et il devient raisonnable de diminuer legerement la frequence 
d'echantillonnage. 
La faible amplitude des signaux a mesurer et le niveau de bruit relativement eleve font en 
sorte que le rapport signal sur bruit du signal brut devient le critere limitatif de la qualite du 
signal echantillonne et dans pareil cas, le bruit de conversion du numeriseur devient 
negligeable (Kester, 2004). 
Nombre de bits de numerisation 
La plage dynamique requise pour la numerisation de signaux nerveux depend de plusieurs 
facteurs, dont le type de sondes utilisees pour la mesure des influx nerveux, les nerfs sur 
lesquels les signaux sont preleves, de meme que la qualite de Pelectronique d'acquisition. 
Typiquement, un numeriseur de 10 a 12 bits est requis afin de couvrir la plage avec la 
resolution necessaire a la reconstruction du signal (Jaw, 2001; Wise et al., 2004). 
Debit total de donnees 
Les parametres precedents etant relies entre eux, il devient necessaire de faire un compromis 
entre les performances souhaitees, la complexite des filtres a concevoir et la frequence 
d'echantillonnage qui sera requise pour obtenir la resolution voulue. Selon le modele qui a 
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servi a construire le tableau 2.1, ce compromis implique que la frequence d'echantillonnage 
devrait etre 5 fois plus elevee que la frequence la plus elevee du signal a numeriser lorsqu'un 
numeriseur de 10 bits precedes d'un filtre du 5e ordre est considere. 
Aussi, sachant que les signaux nerveux ont un contenu frequentiel inferieur a 10 kHz (voir 
section 2.1.1), la frequence d'echantillonnage theorique serait de 50 000 Hz. Par contre, en 
raison de la nuance apportee precedemment a l'equation 2.1, il serait raisonnable, en pratique, 
d'echantillonner le signal a raison de 40 000 echantillons par secondes, surtout si on considere 
qu'un facteur n = 4 est commun a plusieurs systemes d'acquisition de donnees neuronales 
(Guillory et al., 1999; Perelman et al., 2007; Neider, 2000). 
Or, un taux d'echantillonnage de 40 000 echantillons par seconde et un encodage sur 10 bits 
de la valeur de chaque echantillon generent un debit brut de donnees de 400 000 bits/s pour un 
seul canal d'acquisition. De plus, les systemes d'acquisition de donnees neuronales tendent a 
devenir de plus en plus complexes en raison des progres en neurodetection. lis integrent 
desormais plusieurs canaux d'acquisition de donnees et il est commun de retrouver des 
systemes dedies a des applications reliees au systeme nerveux peripherique qui comptent 4, 8 
ou 16 canaux (Wise et al., 2004; Perelman et al., 2007). Le debit de donnees brutes a 
transmettre par telemetrie devrait done se chiffrer a 6,4 Mbits/s pour supporter une application 
a 16 canaux d'acquisition, 
Des techniques recentes {Spike Event Detection and Classification) permettent de diminuer la 
quantite de donnees neuronales a transmettre en temps reel (Perelman et al., 2007; Oweiss, 
2003). Au lieu de transmettre la totalite des donnees acquises, certains systemes executent des 
algorithmes pousses capables de detecter le passage d'un influx nerveux. Des lors, seul le 
court segment de donnees associees au passage de 1'influx est transmis par telemetrie, ce qui, 
du coup, reduit le volume total de donnees a transmettre. Grace a ces techniques de detection, 
le besoin de disposer d'une large bande passante devient moins criant. Toutefois, une 
augmentation marquee du nombre de canaux d'acquisition est susceptible d'annuler les gains 
realises, comme le montrent les systemes de neurodetection dedies au systeme nerveux 
central, qui utilisent souvent jusqu'a 100 ou 128 sondes reliees a autant de canaux 
d'acquisition (Wise et al., 2004; Bossetti et al., 2004). 
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En resume, il faut retenir que les caracteristiques temporelles de la propagation des signaux 
nerveux jumelees aux techniques et aux methodes de neurodetection font en sorte que le debit 
de donnees neuronales genere par un seul canal d'acquisition peut atteindre 400 000 bits/s. De 
plus, la complexification des applications qui font appel aux systemes de neurodetection 
amene une augmentation de leur nombre de canaux d'acquisition de donnees neuronales, et 
par le fait meme rehausse les exigences de debit de donnees imposees aux systemes de 
biotelemetrie. Dans ce contexte, la demarche de conception du systeme de telemetrie optique 
transcutanee a ete amorcee dans le but de satisfaire une exigence de debit de transmission 
d'environ 6 Mb/s, ce qui permettrait d'assurer la biotelemetrie des donnees neuronales 
generees par un systeme de neurodetection de 16 canaux. 
2.2 Systeme de biotelemetrie implantable 
Parce que la telemetrie et la biotelemetrie sont des concepts qui peuvent se definir de 
plusieurs facons, voici les definitions retenues dans le cadre des presents travaux de 
recherche. Tout d'abord, un systeme de telemetrie realise la transmission des donnees issues 
de la mesure d'un phenomene quelconque. Si le phenomene en question est de nature 
biologique, le systeme qui realise la transmission des donnees en est un de biotelemetrie. 
Lorsque la mesure de ces phenomenes biologiques s'effectue a l'interieur du corps d'un 
organisme vivant, un systeme de biotelemetrie implantable realise la transmission des 
donnees vers l'exterieur du corps. 
Un tel systeme se divise en deux parties : l'une est implantee (le transmetteur) alors que 
1'autre demeure a l'exterieur du corps (le recepteur). Le systeme de biotelemetrie dont il est 
question dans ce projet de recherche vise a transmettre en temps reel des donnees neuronales 
dont l'acquisition aurait ete realisee par un systeme de neurodetection comparable a ce qui est 
decrit a la section 2.1.2. Dans le contexte de cette recherche, il est pose que le systeme de 
neurodetection se trouve lui aussi implante et que les donnees neuronales qu'il genere sont 
prises en charge par le transmetteur implante du systeme de biotelemetrie pour etre transmises 
vers son recepteur. 
Les circuits electroniques de la partie implantee d'un systeme de biotelemetrie implantable 
tirent leur alimentation electrique soit d'une pile, soit d'une methode quelconque qui permet 
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de fournir l'energie requise. Quelle que soit la source d'energie utilisee, il est avantageux de 
minimiser la consommation energetique des circuits implantes afin d'augmenter la duree de 
vie de la pile ou de reduire les exigences imposees a la methode d'apport d'energie. En effet, 
toute consommation de puissance inefficace ayant lieu dans le dispositif implante se traduira 
par une augmentation de temperature de celui-ci (Lazzi, 2005), augmentation qui doit se 
limiter a 2 °C au-dessus de la temperature du site d'implantation (British Standard, 1997). 
Dans le cas d'un systeme de biotelemetrie implantable devant transmettre des donnees 
numeriques a un debit eleve, une attention particuliere doit etre portee a la consommation des 
circuits electroniques numeriques, qui montrent une inefficacite proportionnelle a la frequence 
de commutation des transistors qui les composent. 
Une autre caracteristique exigee d'un systeme de biotelemetrie concerne la petitesse de 
l'emetteur implantable. En effet, tous les composants destines a etre implantes doivent 
occuper un volume minimal afin de faciliter 1'implantation du dispositif. 
La telemetrie de donnees neuronales a souvent ete realisee a l'aide de plusieurs techniques qui 
sont souvent le resultat d'une adaptation de systemes standards de communication (Gtiler et 
al., 2002). Ainsi, ces techniques ont parfois herite de caracteristiques qui conviennent moins 
bien a la telemetrie de donnees neuronales. 
Les prochaines sections presentent les avantages et les inconvenients de certaines techniques 
actuelles de biotelemetrie que sont le port percutane cable, le couplage inductif, les frequences 
radio et la conduction volumique. L'une d'elles porte d'avantage sur la telemetrie optique 
transcutanee puisque le sujet d'etude des travaux de recherche que couvre ce memoire 
concerne l'emploi de ce type de systeme. Finalement, quelques notions reliees a la qualite de 
la transmission d'un systeme de telemetrie viennent clore ce chapitre. 
2.2.1 Biotelemetrie cablee par port percutane 
Un port percutane est un dispositif insere dans une incision de la peau et qui peut etre 
maintenu en place pour une duree prolongee. Un tel port offre un acces a l'interieur du corps 
et permet le passage d'instruments chirurgicaux, de catheters ou de fils electriques. Une 
approche pour realiser un systeme de biotelemetrie consiste a utiliser un port percutane a 
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travers lequel passent les cables qui relient les circuits electroniques implantes du systeme 
d'acquisition au monde exterieur. 
Cette solution peut offrir un debit de transmission eleve puisque certains protocoles de 
communication filaire, tel que le Serial Peripheral Interface (SPI), sont capables de debits de 
plusieurs- dizaines de Mb/s alors que d'autres, comme le Universal Serial Bus (USB), 
permettent en plus l'alimentation electrique des circuits implantes. 
Par contre, 1'utilisation d'un port percutane necessite un suivi medical serre en raison du 
risque eleve d'infection de l'incision cutanee. Pour cette raison, cette technique n'est utilisee 
que lors d'etudes de recherches cliniques medicalement encadrees dont la duree se limite a 
quelques mois seulement. De plus, des dommages mecaniques causes aux cables peuvent 
reduire la fonctionnalite du lien de telemetrie, ou pire encore, le rendre inoperant (Warwick et 
al , 2003). 
Done, bien que des debits eleves de donnees puissent etre supportes par un systeme de 
biotelemetrie cable par port percutane, F inconvenient que represente le risque d'infection 
s'avere suffisamment serieux pour privilegier une solution de biotelemetrie dont le 
transmetteur serait totalement implantable, tel qu'entrevu par un systeme de biotelemetrie 
optique transcutanee. 
2.2.2 Biotelemetrie par couplage inductif 
Le couplage inductif est le phenomene par lequel deux bobines sont couplees par leur champ 
magnetique. Les systemes de biotelemetrie bases sur ce phenomene sont les plus utilises pour 
la transmission de donnees entre un dispositif implante et un dispositif externe (figure 2.1) 
(Liang et al., 2005). 
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Figure 2.1 Systeme de couplage inductif typique 
Un courant alternatif qui circule dans une des bobines genere un champ magnetique qui 
traverse les tissus biologiques. La seconde bobine reagit aux variations de ce champ 
magnetique en generant un courant. Des donnees pourront etre transmises en modulant 
l'amplitude du champ et en decodant les variations de courant au secondaire. 
L'emploi du couplage inductif est maitrise depuis de nombreuses annees. De plus, cette 
technique permet le transfer! d'energie vers le dispositif implante, energie qui peut etre 
utilisee comme puissance d'alimentation des circuits electriques implante, combinant ainsi 
deux fonctions au sein du meme dispositif (Ghovanloo et al., 2003; Liang et al., 2005). 
Le principal inconvenient de cette technique est la capacite limitee de transmission, qui ne 
peut atteindre que 200 kb/s dans les meilleurs systemes (Ghovanloo et al., 2003; Abita et al., 
2004). De plus, la consommation de puissance des circuits de la partie implantee d'un tel 
systeme de telemetrie peut atteindre 100 mW (par exemple, Liang et al., 2005), ce qui est 
nertement trop eleve pour etre supporte par une alimentation a pile. Toutefois, le fait qu'il soit 
possible de transmettre la puissance necessaire au fonctionnement du circuit implante vient 
amoindrir cet inconvenient. Par ailleurs, les systemes de communication par couplage inductif 
sont sensibles aux interferences lorsqu'ils sont utilises dans un environnement ou le bruit 
electromagnetique est eleve (Ghovanloo et al., 2003; Liang et al., 2005). 
La biotelemetrie par couplage inductif ne se montre done pas appropriee pour les applications 
de neurodetection qui demandent des debits de transmission superieurs a 200 kb/s, en plus de 
se montrer sensibles aux interferences. 
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2.2.3 Biotelemetrie par ondes radio 
La transmission de donnees par ondes radio, lorsque adaptee pour la telemetrie de donnees 
biologiques, consiste a implanter dans un corps un transmetteur d'ondes radio qui envoie des 
donnees vers un recepteur situe a l'exterieur du corps (Wise et al., 2004). Ces systemes 
emploient tres souvent une modulation de frequences puisqu'il y a disponibilite sur le marche 
d'emetteurs-recepteurs concus pour la bande commerciale dont le spectre couvre la bande de 
88 MHz a 108 MHz (Chien et al., 2005; Nieder, 2000; Mohseni et al., 2005). Par ailleurs, le 
protocole Medical Implant Communication Service (MICS), etabli en 1999 a une frequence 
d'operation de 433 MHz, est specialement dedie aux applications biomedicals qui font appel 
a de la communication par ondes radio. Des circuits integres bases sur cette technologie ont 
ete con9us specifiquement pour des applications implantables (Neihart et al., 2005) et certains 
sont offerts commercialement (par exemple, le transpondeur ZL70100 de Zarlink 
Semiconductor). 
En general, de tels systemes presentent des portees qui s'etendent de 0,5 m a 4 m environ, ce 
qui represente le principal avantage des systemes de communication par ondes radio. En effet, 
cette caracteristique permet a l'utilisateur, contrairement aux systemes cables, de demeurer 
libre de tout lien physique pouvant restreindre ses mouvements. 
La consommation de puissance des systemes radio implantables s'eleve typiquement a 
lOmW (par exemple, Schregardus et al., 2006; Zarlink Semiconductor, mai 2005), bien que 
des developpements recents aient permis d'abaisser cette valeur a environ 1 mW tout en 
demontrant une portee inferieure a i m (Neihart et al., 2005; Mohseni et al., 2005). 
Le principal inconvenient des systemes de telemetrie radio qui reposent sur des circuits 
concus pour la bande de modulation de frequence commerciale est leur largeur de bande 
limitee a 15 kHz. Une solution qui permettrait d'augmenter la bande passante consiste a 
augmenter la frequence porteuse du systeme. Or, l'absorption des ondes radio par Peau 
contenue dans les tissus cutanes et adipeux augmente en fonction de 1'augmentation de la 
frequence de ces ondes (Wise et al., 2004). Grace a des techniques de modulation de type 
frequency shift keying (FSK), la bande passante peut atteindre une largeur de 2 MHz a 3 MHz 
tout en conservant la frequence porteuse inferieure a 10 MHz (Wise et al., 2004; Ghovanloo et 
al., 2003). 
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Un autre inconvenient majeur des systemes radio est leur susceptibilite aux interferences 
electromagnetiques. Avec 1'augmentation du nombre de dispositifs electroniques utilisant des 
protocoles radio tels que Bluetooth™, les sources potentielles de bruits electromagnetiques 
deviennent plus nombreuses et augmentent la probabilite de nuire a l'integralite des donnees 
transmises (Guillory et al., 2004). Dans le contexte d'une application biomedicale 
implantable, ceci peut etre la source de graves consequences issues de mauvaises decisions 
basees sur des donnees erronees. De plus, les piles de dispositifs implantables sont presque 
toujours rechargees par couplage magnetique et il a ete constate que ces systemes de recharge, 
meme s'ils sont operes a basses frequences, nuisent aux performances des systemes radio 
puisqu'ils constituent des sources elevees d'emissions electromagnetiques dans le voisinage 
immediat de l'implant (Yoon, 2005; Okamoto, 2005). 
Done, il faut retenir que la biotelemetrie par onde radio offre la capacite de transmettre des 
debits de donnees plus eleves que les autres techniques presentees jusqu'a maintenant, mais 
encore insuffisante pour satisfaire les besoins grandissant de la neurodetection. De plus, la 
susceptibilite aux interferences electromagnetiques de ces systemes vient reduire sa 
performance globale. 
2.2.4 Biotelemetrie par conduction volumique 
La conduction volumique repose sur le fait qu'une source de courant situee a l'interieur d'un 
materiau conducteur cree une distribution de potentiel electrique a l'interieur de son volume et 
a sa surface (Sun et al., 2006; Sclabassi et al., 2006). Une technique qui mettrait a profit la 
conduction volumique ne requerrait qu'une tres faible consommation d'energie. Par contre, la 
bande passante disponible du systeme ne serait que de quelques kHz, rendant ainsi cette 
technique inappropriee pour des applications qui demandent une capacite de transmission 
elevee, comme peuvent le necessiter celles de neuroprothetique. 
2.2.5 Qualite de transmission 
Le taux de bits errones (Bit Error Rate (BER)) est un critere qui peut qualifier la capacite d'un 
systeme de communication a transmettre fidelement des donnees. Un systeme de telemetrie 
doit presenter une performance minimale caracterisee par un taux de bits errones 
suffisamment faible pour garantir une probabilite raisonnablement elevee de l'exactitude des 
donnees transmises. Le taux de bits errones des prototypes de systemes de biotelemetrie a 
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rarement ete evalue et ceux qui l'ont fait rapportent des performances qui varient de 1E-2 a 
1E-6 (Mandal, 2007). Parmi les systemes vendus sur le marche, le transpondeur radio 
ZL70100 de Zarlink Semiconductor transmet des donnees a un taux d'erreurs inferieur a 1E-3 
en ce qui concerne la couche radio (avant l'application de techniques de detection et de 
correction d'erreurs) (Zarlink Semiconductor, 2005). 
Dans le cadre des travaux de recherche, la qualite de transmission du systeme de telemetrie 
optique transcutanee n'a pas ete negligee et le taux de bits errones a servi de critere a son 
evaluation. Une valeur de taux de bits errones a ete imposee comme critere de conception a 
rencontrer afin de qualifier la capacite de la telemetrie optique a transmettre integralement des 
donnees neuronales. 
2.3 Biotelemetrie optique 
La biotelemetrie optique transcutanee est une technique de biotelemetrie qui s'ajoute a celles 
presentees a la section 2.2 et dont le principe de base consiste a munir le dispositif implante 
d'une source emettrice de lumiere qui est modulee en fonction des donnees a transmettre. Les 
caracteristiques optiques des tissus cutanes font en sorte que la lumiere emise par le 
transmetteur peut se propager a travers eux jusqu'au recepteur. 
Afin de bien comprendre ce qui rend possible la conception de tels systemes, la presente 
section detaille d'abord les proprietes optiques des tissus cutanes humains. Par la suite, les 
avantages et inconvenients des systemes de biotelemetrie optique transcutanee sont presentes, 
ainsi que certaines contraintes de conception qui leurs sont propres. 
2.3.1 Proprietes optiques des tissus cutanes humains 
La biotelemetrie optique necessite la transmission transcutanee de donnees et les 
caracteristiques optiques du milieu influencent les performances des systemes de 
biotelemetrie. II est done necessaire de s'interesser aux caracteristiques optiques de la peau 
lors de la conception d'un tel systeme. La peau est constitute de quatre couches de tissus 
d'epaisseur variable (Krishnaswamy et al., 2004). La couche la plus externe est le stratum 
corneum, dont l'epaisseur varie de 0,01 mm a 0,02 mm. Puis, vient l'epiderme, qui a une 
epaisseur variant de 0,027 mm a 0,15 mm, suivit du derme, d'une epaisseur de 0,6 mm a 
3 mm. Finalement, la couche la plus profonde de la peau, l'hypoderme, est absente a certains 
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endroits du corps, mais elle peut atteindre 3 cm d'epaisseur dans l'abdomen. L'hypoderme 
etant constitue de gras, il est frequent de ne pas le considerer comme faisant partie de la peau. 
Ainsi, l'epaisseur totale de la peau se situe typiquement entre 0,637 mm et 3,17 mm. 
Les proprietes optiques des couches cutanees que sont la diffusion, la reflexion, l'absorption 
et la transmittance sont specifiques a chacune d'elles et sont detaillees dans les sections 
suivantes. 
Diffusion 
La diffusion optique est le principal phenomene qui intervient lors de la propagation d'un 
faisceau lumineux a travers la peau. La diffusion correspond au phenomene qui fait que la 
trajectoire d'un photon est modifiee lorsque celui-ci entre en collision avec une particule dont 
les dimensions sont comparables a sa longueur d'onde (Hecht, 2002). Elle peut se constater 
par l'etalement spatial que subit un faisceau collimate emis par une source ponctuelle apres 
s'etre propage dans un milieu diffusant. Dans le cas de la peau, la diffusion est surtout causee 
par les fibres de collagene presentes dans le derme. Cette caracteristique correspond a la 
diffusion de Mie et de Rayleigh (Krishnaswamy et al., 2004; Jacques, 1996). Plus la 
dimension de la particule est grande par rapport a celle de la longueur d'onde d'interet, plus la 
diffusion se fait vers l'avant (foward scattering), c'est-a-dire que bien que la trajectoire du 
faisceau incident de lumiere soit modifie par ces couches de la peau, elle ne Test que par de 
faibles angles et conserve sensiblement la meme orientation generate (Krishnaswamy et al., 
2004). 
C'est ainsi que le stratum corneum et l'epiderme produisent une diffusion avant pour les 
longueurs d'ondes visibles et qu'elle est plus marquee pour les longueurs d'onde de 
l'ultraviolet (UV). Par contre, les fibres de collagenes du derme ont de plus fortes dimensions 
(2,8 urn de diametre) que celles du stratum corneum et de l'epiderme et elles creent done une 
diffusion plus importante dans le spectre visible que le font les couches externes. Pour les 
longueurs d'onde de 300 nm a 1000 nm, la diffusion peut etre telle que son effet sur la 
propagation de la lumiere surpasse celui de l'absorption (Van Gemert et al., 1989). 
Le phenomene de diffusion optique dans un milieu est quantifie par la valeur de son 
coefficient de diffusion reduite fis' en fonction de la longueur d'onde considered. Pour le 
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derme, la valeur de jus' decroit exponentiellement de 150 cm"1 a 35 cm"1 lorsque la longueur 
d'onde varie de 400 nm a 635 nm (Jacques, 1996). Des modelisations de la diffusion de Mie 
et de Rayleigh ont permis d'estimer la valeur de la diffusion totale du derme humain pour des 
longueurs d'onde qui vontjusqu'a 2000 nm. Ces valeurs obtenues par modelisation sont tres 
pres de celles mesurees (Jacques, 1996). 
Des mesures de la diffusion causee par le derme ont montre qu'il s'agit du phenomene 
optique qui a le plus grand impact sur la propagation d'un faisceau et qu'il determine la 
profondeur de penetration d'une radiation en fonction de sa longueur d'onde (Anderson et al., 
1981; Douven et al., 2000). De plus, la valeur du coefficient de diffusion reduite /us' n'est pas 
constante : elle diminue en fonction de l'augmentation de la longueur d'onde de l'UV jusqu'a 
l'infrarouge (figure 2.2) (Anderson et al., 1981; Simpson et al., 1998). 
Enfin, la diffusion d'un milieu diffusant presente un caractere directionnel (Jacques et al., 
1987). A incidence normale, un faisceau lumineux est davantage diffuse dans la direction 
incidente qu'il ne Test lateralement. De plus, une faible epaisseur de peau causera une faible 
diffusion et une plus grande partie de la puissance optique incidente traversera le milieu. 
La revue de la litterature n'a pas permis d'identifier la valeur des coefficients de diffusion 
pour le stratum corneum et l'epiderme. 
En resume, il faut retenir que la diffusion optique est le phenomene le plus important qui vient 
contrer la propagation d'un faisceau lumineux a travers les tissus cutanes. Son importance 
diminue avec l'augmentation de la longueur d'onde de la lumiere du visible jusqu'a 2000 nm. 
Ainsi, lors de la conception d'un systeme de telemetrie optique transcutanee, le choix de la 
longueur d'onde du faisceau lumineux genere par Pemetteur revet une grande importance et 
doit faire en sorte de minimiser la diffusion. De plus, le detecteur du recepteur a ete choisi 
avec un large champ de vue afin de contrer l'effet de l'etalement spatial subit par un faisceau 
qui se propage dans un milieu diffusant. 
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Figure 2.2 Coefficients de diffusion reduite (S) et d'absorbtion (K) du derme humain 
200Q mm 
Absorption 
La lumiere incidente qui se propage dans les couches internes de la peau est partiellement 
attenuee au cours de sa propagation dans les tissus cutanes. Ce phenomene se represente 
mathematiquement par loi de Beer-Lambert presente a P equation 2.4 dans laquelle It est 
Pintensite transmise de la lumiere incidente d'intensite It apres une propagation sur une 
distance z dans un milieu ayant un coefficient d'absorption /ua. 
I. = Le -f.z 2.4 
Cette absorption de la lumiere est causee par la presence d'eau dans la peau et de differentes 
molecules pigmentees, dont les principales sont la melanine, l'hemoglobine, le beta-carotene 
et la bilirubine. Chacune d'elles presente son propre profil d'absorption en fonction de la 
longueur d'onde. De l'UV vers Pinfrarouge, Pabsorption de ces pigments diminue alors que 
Pabsorption par Peau augmente notablement (figure 2.3) (Meglinski et al., 2002; Anderson et 
al., 1981). Le pouvoir absorbant de Peau est aussi clairement apparent pour des longueurs 
d'onde superieures a 1300 nm (figure 2.2). 
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Figure 2.3 Coefficient d'absorption optique u* de quelques pigments de la peau (hemoglobine : Hb, 
oxyhemoglobine : Hb02, melanine : melanin) et de l'eau (water) 
Le stratum corneum et l'epiderme sont les couches de la peau les plus absorbantes en raison 
de leur teneur elevee en melanine (Anderson et al., 1981). Le pouvoir absorbant de la 
melanine est plus eleve pour les longueurs d'onde plus courtes des rayons UV (250 nm a 
400 nm) et il diminue graduellement alors que la longueur d'onde se rapproche de 1200 nm. 
Pour les longueurs d'onde infrarouges (environ HOOnm), l'effet absorbant de ce pigment 
devient par contre negligeable (Anderson et al., 1981). 
Comme le montre la figure 2.4, Failure generate du profil d'absorption de l'ensemble des 
trois couches de la peau (stratum corneum, epiderme et derme) presente une decroissance 
exponentielle pour les longueurs d'onde passant de 650 nm a 900 nm, particulierement 
marquee pour un sujet a peau foncee figure 2.4 (Simpson et al., 1998). II faut noter que la 
difference entre les valeurs du coefficient d'absorption d'une peau pale par rapport a celles du 
coefficient d'une peau foncee dans les longueurs d'onde visibles peut atteindre un ordre de 
grandeur. Par contre, cette difference se reduit a un facteur deux seulement pour le proche 
infrarouge (Simpson et al., 1998). 
L'hypoderme, qui est principalement constitue de matieres lipidiques, presente une absorption 
nettement plus faible (un ordre de grandeur) que celle du derme. Son absorption est maximale 
pour les longueurs d'onde qui se situent entre 900 nm et 950 nm comme le montre la figure 
2.5 (Simpson et al., 1998). 
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Figure 2.4 Coefficients d'absorption optique fia du stratum corneum, de l'epiderme et du derme humain 
pour un sujet a peau pale (•) et pour un sujet a peau foncee (•) 
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Figure 2.5 Coefficients d'absorption optique fia de 1'hypoderme humain 
En resume, le phenomene d'absorption fait en sorte qu'une partie de la lumiere incidente est 
absorbee lors de son passage a travers les tissus cutanes, reduisant par le fait meme la 
puissance du faisceau qui traverse completement les tissus. Cette absorption est plus forte 
pour des longueurs d'onde visibles que pour des longueurs d'onde du proche infrarouge, mais 
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elle reprend de la force pour des longueurs d'onde superieures a 900 nm. Ces informations ont 
ete considerees lors de la conception du systeme de telemetrie optique transcutanee et ont 
force le choix d'un emetteur generant un faisceau a une longueur d'onde situee dans le proche 
infrarouge, mais inferieure a 900 nm afin de minimiser l'absorption de puissance optique par 
les tissus cutanes. 
Reflexion 
La reflectivite est une caracteristique des tissus cutanes humains qui est causee par la 
reflexion d'une partie de la lumiere incidente a la surface de la peau. 
La reflexion de Fresnel se produit a 1'interface entre deux milieux d'indice de refraction n 
differents (Born, 2005; Hecht, 2002). Puisque l'indice de refraction du stratum corneum vaut 
typiquement 1,55 (Krishnaswamy et al., 2004) alors que celui de l'air vaut environ 1, des 
reflexions de Fresnel peuvent se produire a la surface de la peau. La reflexion de la lumiere 
normalement incidente a la surface de la peau varie de 4 a 7 % pour 1'ensemble des longueurs 
d'onde qui se situent entre 250 nm et 3000 nm et cette caracteristique est independante de la 
pigmentation de la peau (Anderson et al., 1981). 
La lumiere incidente qui penetre la peau est quant a elle diffusee, absorbee ou reflechie de 
nouveau a l'interface du derme, puis a l'interface des tissus adipeux. Les valeurs des indices 
de refraction de l'epiderme (n=l,34) et du derme (n=l,4) (Meglinski et al., 2002) etant 
differentes, il y a a nouveau presence de reflexions internes (aussi appelees reemissions) 
d'une partie de la lumiere lorsque celle-ci rencontre l'interface entre ces deux milieux. 
Comme le montre les courbes de la figure 2.6 (Anderson et al., 1981), l'intensite de la 
reemission varie a cet endroit en fonction de la pigmentation de la peau pour les longueurs 
d'ondes visibles seulement, alors que ce n'est plus le cas pour les longueurs d'onde 
superieures a 1100 nm. 
Ces courbes montrent un maximum de reemission de la lumiere visible (600 nm a 800 nm) 
chez les sujets a peau pale (Zhang et al., 2005) alors que le maximum se situe a des longueurs 
d'onde d'environ 1000 nm pour les sujets a peau foncee. De plus, le maximum est de plus 
faible intensite lorsque la peau est foncee que lorsqu'elle est pale. 
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Figure 2.6 Reemission spectrale de la lumiere de la peau pale (Caucasian) et de la peau foncee (Negro) 
En resume, le phenomene de reflexion fait en sorte qu'une partie de la lumiere incidente est 
reflechie lors du passage du faisceau lumineux d'une couche cutanee a la couche voisine, 
reduisant par le fait meme la puissance du faisceau qui traverse completement les tissus. Lors 
de la conception du systeme de telemetrie optique transcutane, ceci s'est traduit par la 
selection d'un detecteur a sensibilite elevee afin d'obtenir un bas seuil de puissance optique 
requise pour permettre la reconnaissance du signal transmis. 
Transmittance 
Les phenomenes de reflexion, de diffusion et d'absorption de la lumiere par la peau nuisent a 
la propagation d'un faisceau lumineux a travers les tissus cutanes et leurs effets peuvent etre 
combines et exprimes par la transmittance T, qui se definit comme la fraction de Pintensite de 
la lumiere incidente qui traverse un milieu donne. En tenant compte du coefficient de 
diffusion reduite fis' et de l'intensite de la lumiere reflechie Ir, 1'equation 2.5 est obtenue 
(Yoon et al., 2005). 
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La diffusion est le principal phenomene qui contribue a la faiblesse de la transmittance des 
tissus cutanes et cette transmittance augmente a mesure que la longueur d'onde considered 
augmente (Anderson et al., 1981). Par contre, lorsque la longueur d'onde d'interet atteint la 
region situee entre 1300 nm et 1600 nm, le pouvoir absorbant de l'eau devient dominant et la 
transmittance diminue alors abruptement (figure 2.7) (Anderson et al., 1981). 
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Figure 2.7 Transmittance (T) et reemission (R) spectrale d'un echantillon de derme humain de 200 jim 
d'epaisseur 
Le maximum de transmittance du derme humain se trouve quant a lui entre 800 nm et 
1300 nm. Le tableau 2.2 presente la profondeur de penetration de la lumiere dans une peau 
pale en fonction de la longueur d'onde estimee a partir des valeurs de la transmittance qui 
sont de mise pour le spectre visible et pour le proche infrarouge (Anderson et al., 1981). 
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TABLEAU 2.2 PROFONDEUR DE PENETRATION APPROXIMATIVE D'UNE RADIATION 
OPTIQUE DANS UNE PEAU PALE 
Longueur d'onde (nm) 
250 
280 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
1000 
1200 
Profondeur de penetration (fun) a 1/e 
(37 %) de la densite d'energie 
incidente 
2 
1,5 
6 
"
 :
 " " s o " ~ '•"""" ; : 
90 
150 
230 
550 
750 
1200 
1600 
2200 
Ainsi, la transmittance de la peau permet a une radiation optique a 1200 nm de penetrer a plus 
de 2 mm de profondeur dans les tissus cutanes tout en conservant une grande partie de son 
energie incidente. 
Les valeurs de la transmittance du tableau 2.2 ont ete mesurees pour des radiations optiques 
incidentes a l'epiderme et qui se propagent vers les couches profondes (Anderson et al., 
1981). En admettant une distribution spatiale uniforme des pigments et des fibres de 
collagenes sur une surface de tissus cutanes de quelques mm2 et en raison de la faible 
epaisseur des tissus en question, les coefficients d'absorption et de diffusion optique des tissus 
cutanes peuvent etre supposes constants et independants de la direction de la propagation 
lumineuse. Ainsi, bien qu'il n'ait pas ete possible de repertorier des ecrits qui font etat de 
l'impact de la direction de propagation lumineuse sur la transmittance des tissus cutanes, 
l'hypothese voulant que la transmittance de la peau pour des radiations dirigees vers 
l'exterieur du corps soit comparable a celle qui s'applique pour la propagation vers les 
couches profondes a semble acceptable. 
Dans le cadre du present travail de recherche, il faut done retenir que la transmittance des 
tissus cutanes humains est maximale pour des longueurs d'onde se situant entre 800 nm et 
1300 nm et cette caracteristique a limite le choix de l'emetteur. De plus, dans le cas present, la 
lumiere est incidente aux tissus adipeux et se propage vers les couches superficielles. Ainsi, 
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une des hypotheses formulees dans le cadre de cette recherche suppose que la transmittance 
est independante de la direction de propagation du faisceau lumineux. 
Modelisation des proprietes optiques des tissus cutanes 
Afin de mieux comprendre les phenomenes optiques qui affectent la propagation de la lumiere 
dans les tissus cutanes, plusieurs modeles mathematiques et physiques ont ete developpes a la 
suite de travaux de caracterisation. 
Les premiers modeles mathematiques representaient les tissus cutanes a l'aide de deux ou 
trois milieux optiques ayant chacun des caracteristiques propres a 1'image des couches de la 
peau (Svaasand, L.O. et al., 1995). Puis, les modeles se sont raffines en incorporant 5 couches 
optiques (Douven et al., 2000) et davantage par la suite (Zhang et al., 2005). La propagation 
de la lumiere, d'abord simplement expliquee par la loi de Beer (absorption), s'est enrichie des 
concepts de Mie et de Rayleigh (diffusion), puis de ceux de Kubelka-Munk (transmission et 
reflexion) (Van Gemert et al., 1989; Cheong et al., 1990). 
Beaucoup d'efforts ont done ete deployes afin de modeliser la diffusion le plus fidelement 
possible. Les modeles qui ont ete developpes et les nombreuses simulations Monte-Carlo qui 
ont ete menees ont permis, entre autres choses, de determiner des valeurs pour les coefficients 
optiques d'absorption et de diffusion (Meglinski et al., 2002; Mcshane et al., 2000; Simpson 
et al., 1998; Mourant et al., 1997; Patterson et al., 1989). 
Ces modeles mathematiques permettent la creation de modeles physiques, appeles 
« fantomes », par 1'identification ou la fabrication de materiaux qui presentent les memes 
caracteristiques optiques que les tissus cutanes humains. Les fantomes sont tres prises dans les 
milieux de recherche et developpement, car ils permettent de mener des activites de recherche 
avec plus de facilite. En effet, l'acquisition d'echantillons de tissus humains constitue une 
demarche exigeante et leurs conditions de conservation et d'utilisation ajoutent a la 
complexity des travaux. 
Les fantomes de tissus cutanes humains les plus communs sont constitues d'une solution 
aqueuse de teinture qui filtre l'infrarouge (S109564 Zeneca) et qui contient des billes de 
polystyrene de 1,27 urn de diametre, ou encore une resine d'epoxy solide (Simpson et al., 
1998; Mourant et al., 1997). Bien que de tels fantomes puissent s'averer utiles lorsqu'il s'agit 
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d'etudier les performances d'un systeme de telemetrie transcutanee, leur utilisation n'a pas ete 
retenue dans le cadre de cette recherche en raison de leur complexite de fabrication et de la 
difficulte a s'en procurer. 
Par ailleurs, les caracteristiques optiques d'absorption et de diffusion des tissus cutanes 
d'autres mammiferes, comme le pore (^a ~ 0,05 mm"1; us ~ 2,8 mm"1), montrent des valeurs 
tres similaires a celles des tissus cutanes humains (ua ~ 0,05 mm"1; us ~ 1,6 a 2,3 mm"1) aux 
longueurs d'onde d'interet (Simpson, 1998 ; Du, 2001). Ces tissus peuvent done constituer 
des modeles physiques acceptables de la peau humaine, en plus d'etre simple a se procurer. 
Les performances de plusieurs systemes de telemetrie optique transcutanee ont ete 
caracterisees lors d'essais executes sur des echantillons de tissus cutanes porcins (Guillory, 
2004 ; Abita, 2004 ; Yoon, 2005). Dans le cadre des presents travaux de recherche, des 
echantillons de peau de pore ont constitue le milieu de transmission utilise lors des essais de 
caracterisation des performances du systeme de telemetrie. Toutefois, ces echantillons etaient 
constitues de tissus morts et exempts de leur sang, ce qui eloigne la representativite du modele 
qu'ils constituent de la situation reelle. 
2.3.2 Systemes de biotelemetrie optique 
Le principe de base des systemes de biotelemetrie optique consiste a munir le dispositif 
implante d'une source emettrice de lumiere qui est modulee en fonction des donnees a 
transmettre. La lumiere emise se propage a travers les tissus jusqu'a l'exterieur du corps, ou 
elle est captee par un dispositif muni d'un detecteur et capable de reconnaitre les donnees 
transmises. Cette description s'applique au contexte des presents travaux de recherche, bien 
qu'il soit tout a fait possible de realiser une transmission transcutanee de donnees de maniere 
optique en direction inverse, e'est-a-dire a partir d'un emetteur situe a l'exterieur du corps 
vers un recepteur implante. 
Les premiers systemes de biotelemetrie optiques ont ete developpes dans les annees 1980 et 
des tentatives ont par la suite ete menees afm de les adapter aux besoins de la 
neuroprothetique (Goto et al., 2002; Guillory et al., 2004). 
Les systemes de communication optique se montrent insensibles aux interferences 
electromagnetiques qui proviennent des dispositifs a frequence radio (Guillory et al., 2004). 
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C'est la un avantage majeur dans le cas des applications pour lesquelles la fiabilite et la 
robustesse du lien de communication sont essentielles. De plus, parce que la largeur de bande 
est beaucoup plus petite que la longueur d'onde de la porteuse, la transmittance des tissus 
cutanes est considered constante sur toute la bande passante, ce qui fait en sorte qu'il serait 
possible d'atteindre des largeurs de bande de transmission tres elevees (Guillory et al., 2004). 
Le choix de la longueur d'onde de la lumiere est critique puisque les tissus cutanes presentent 
des caracteristiques optiques qui varient en fonction de la longueur d'onde de la lumiere qui 
les traverse. Tel que releve a section 2.3.1, il existe une « fenetre optique » qui comprend la 
plage des longueurs d'onde qui vont de 800 nm a 1300 nm pour laquelle l'absorption et la 
diffusion sont faibles. La transmittance de la peau sera done la plus elevee possible si la 
longueur d'onde de la lumiere emise est selectionnee dans cette plage de longueurs d'onde 
(Goto et al., 2001b; Abita et al., 2004; Inoue et al., 1998; Kudo et al., 1988; Mitamura et al., 
1990). 
L'angle de divergence du faisceau incident influence sa profondeur de penetration dans les 
tissus cutanes. Un faisceau a faible divergence maintien, sur son parcours, un diametre 
comparable au diametre initial et il en va ainsi de sa densite d'energie. Parce que la peau est 
fortement diffusante (voir section 2.3.1), la densite d'energie d'un faisceau a faible divergence 
est plus elevee que celle d'un faisceau divergent pour une meme profondeur de penetration. 
Ainsi, la lumiere d'un faisceau a faible divergence peut etre percue plus facilement par un 
detecteur ou peut etre percue a des profondeurs de penetration plus grande. 
De plus, la divergence du faisceau incident a un impact sur la tolerance du systeme aux 
desalignements. En effet, puisque la peau presente un fort caractere diffusant, elle deforme la 
distribution spatiale de l'intensite lumineuse des que le faisceau penetre les tissus et cette 
distribution prend l'allure d'une distribution normale (Ackermann et al., 2008). La region 
autour de l'axe optique qui presente une densite d'energie suffisante pour etre detectee 
s'elargit de facon radiale apres une certaine profondeur de penetration. Une telle geometrie 
implique que la puissance recue par le detecteur sera maximale si celui-ci est parfaitement 
aligne dans l'axe du faisceau, bien qu'un alignement parfait soit pour ainsi dire impossible 
lors d'une utilisation pratique d'un systeme de communication optique transcutanee puisque 
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aucune structure mecanique ne lie l'emetteur et le recepteur. Le detecteur peut etre positionne 
legerement hors de l'axe du faisceau (position desalignee lateralement) et recevoir une 
exposition au faisceau superieure a son seuil de sensibilite. Le recepteur doit done tolerer un 
certain desalignement lateral, defini comme la distance qui separe l'axe de l'emetteur et celui 
du recepteur, et qui se situe typiquement de 4 mm a 20 mm (Mitamura et al., 1990; Inoue et 
al., 1998; Okamoto et al., 2005; Inoue et al., 1997). Par contre, les systemes tres performants 
exigeront plutot que le desalignement soit inferieur a 2 mm (Guillory et al., 2004). 
Parmi les sources lumineuses capables de generer un faisceau etroit, qui occupent un faible 
volume afin qu'il soit realiste de les inclurent dans un dispositif implantable et dont 
remission de lumiere peut etre modulee a plusieurs MHz, deux types d'emetteurs peuvent 
etre selectionnes : des diodes electroluminescentes (DEL) et des diodes laser. Une diode laser 
offre l'avantage de produire un faisceau collimate, qui presente done une divergence tres 
faible sur de courtes distances de propagation (Inoue et al., 1997). 
L'emploi de DEL encapsulees de facon a diminuer la divergence du faisceau genere peut 
egalement offrir de bonnes performances (Okamoto et al., 2005). Leur utilisation est aussi 
plus simple que celle des diodes laser, qui sont plus sensibles aux decharges electrostatiques 
que les DEL. 
Puisque la quantite d'energie disponible pour 1'alimentation des circuits implantes est limitee, 
l'efficacite energetique de l'emetteur doit etre maximisee. Dans le cas d'une source 
lumineuse, l'efficacite energetique est le ratio de l'energie emise sous forme de lumiere par 
rapport a l'energie totale fournie a la source. L'efficacite d'une diode laser est d'environ 40 % 
alors que celle d'une DEL dans le proche infrarouge se situe entre 5 et 20 % environ (Kasap, 
2000). 
Par ailleurs, un systeme de biotelemetrie optique transcutanee incorporant une diode laser doit 
limiter la puissance optique emise par ce composant. En effet, les normes regissant 
Putilisation des sources d'emissions laser permettent une exposition cutanee de duree infinie 
si les puissances optique sont inferieures a 0,2, 0,5 et 1,0 W/cm pour des longueurs d'onde de 
633, 910 et 1064 nm respectivement (American National Standards Institute, 2000). Parmi 
ceux qui rapportent avoir concu un systeme de telemetrie optique transcutanee, peu font 
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mention du respect de ces normes alors que rien ne montre qu'il est possible de rendre un tel 
systeme fonctionnel en limitant la puissance optique emise a ce qui est permis (Goto et al., 
2001a; Murakawa et al., 1999). 
Une photodiode de type PIN au silicium peut etre utilisee afin de detecter les signaux optiques 
transmis en raison de la sensibilite elevee de ce type de photodiodes dans la plage du proche 
infrarouge et en raison aussi des grandes surfaces de detection des composants fabriques de 
facon industrielle par des manufacturiers comme Hamamatsu. Afin d'augmenter la tolerance 
du systeme au desalignement lateral et de permettre de diminuer la puissance optique emise 
par 1'emetteur, le choix d'une photodiode ayant un grand champ de vue doit etre privilegie car 
celle-ci permet la captation d'une plus grande quantite de lumiere (Inoue et al., 1998), ce qui 
se traduit par une amelioration de la performance generate du systeme. 
De plus, l'emploi de filtres optiques a bande passante etroite et centree sur la longueur d'onde 
d'interet ameliore le rapport signal sur bruit au recepteur. La performance generate du 
systeme s'en trouve amelioree a son tour puisque le filtre rejette les radiations indesirables 
aux longueurs d'onde voisines de celle du signal d'interet (Goto et al., 2001b). 
La largeur de bande passante des systemes de communication optique transcutanee varie 
enormement en fonction des objectifs que se donnent les concepteurs. Les solutions 
analogiques presentent des largeurs de bande qui vont de 100 Hz a 13 kHz (Goto et al., 
2001b; Goto et al., 2002; Kudo et al., 1988; Mitamura et al., 1990). De telles largeurs de 
bande passante conviennent a la transmission de la mesure des battements cardiaques (Kudo, 
1988) ou de celle des signaux nerveux provenant d'un seul canal d'acquisition (Goto, 2002). 
Par ailleurs, des systemes numeriques ont atteint des taux de transmission qui se situent entre 
9,6 kb/s et 80 Mb/s (Abita et al., 2004; Okamoto et al., 2005; Inoue et al., 1998; Guillory et 
al., 2004). La figure 2.8 illustre le montage experimental utilise lors d'un essai d'un systeme 
de telemetrie optique etablissant une communication a un debit de 80 Mb/s a travers 3 
modeles de peau (gelatine extraite d'algues agar et peau de pore) alors que la figure 2.9 met 
en relation la puissance consommee par 1'emetteur en fonction du debit de transmission 
atteint. 
32 
12mm diameter Plastic 
IRfrssnal tens with 
12mm focal length, 
/placed 1mm from skm 
IR emitter 
SFH4S03 I 
4 mm Ball Lens 
placed 4mm 
from frasnal lens 
IRdataeter 
HFBR252B 
1mm diamster, 
1m length, plastic 
tlber-optlc cabte 
140 
| ^ 120 
| 100 
o 
a. 80 
£ 60 
iS 
E 40 
1 20 
5mm Skin 
3mm Skin, 
10mm Agar 
0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 
Data Rata (Megablta/sec) 
Figure 2.8 Montage d'un systeme qui transmet a 
80 Mb/s (Guillory et a!., 2004) 
Figure 2.9 Puissance consommee par l'emetteur du 
systeme selon le debit des donnees 
transmises (Guillory et al., 2004) 
Bien que les solutions commerciales de telemetrie implantable a ondes radio offrent des debits 
de transmission tres inferieurs a 80 Mb/s (voir section 2.2.3), lew consommation energetique 
d'environ 10 mW peut s'accommoder d'une alimentation a pile. Un debit de transmission 
eleve ne doit pas etre atteint au detriment de la consommation energetique du module 
implante. En effet, une capacite de transmission elevee peut entrainer une consommation 
energetique elevee, comme le montre la figure 2.9 (Guillory et al., 2004), et cette 
caracteristique est a eviter dans le cadre du developpement d'une technologie implantable 
devant etre alimentee par pile. 
Le tableau 2.3 montre les valeurs de debits, de taux de bit errones, de profondeur de 
penetration et de consommation de trois systemes optiques de telemetrie recents (Abita et al., 
2004; Okamoto et al., 2005; Guillory et al., 2004). Les concepteurs de ces systemes se sont 
donnes des objectifs differents et la comparaison des resultats obtenus permet de constater 
l'impact de ces objectifs sur la consommation energetique des systemes. La derniere ligne du 
tableau montre la valeur de la puissance necessaire pour transmettre a 1 kb/s a travers 1 mm 
de tissu cutane et cette valeur de puissance normalisee est presentee en tant que critere 
d'evaluation de l'efficacite energetique des systemes auxquels se rapportent les resultats. 
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TABLEAU 2.3 EFFICACITE ENERGETIQUE DE 3 SYSTEMES RECENTS 
Auteur 
Annee 
Tissus utilises 
Debit [kb/s] 
Taux de bits 
errones 
Profondeur de 
penetration [mm] 
Puissance 
consommee [mW] 
Puissance 
consommee 
normalisee 
[uW/mm-kb/s] 
Okamoto 
2005 
Muscle de pore 
9,6 9,6 
l,5E-3 
45 20 
122 162 
282,4 843,8 
Abita 
2004 
Peau de pore 
115,2 115,2 
2,1 6,9 
4,75* 11,46* 
19,6 14,4 
Guillory 
2004 
Peau de pore 
40000 10000 80000 10000 
Estime a IE-14 
5 5 3 3 
85 19 70 9 
0,43 0,38 0,29 0,30 
* Estimation minimale de la consommation de puissance calculee a partir des valeurs de consommation de 
courant publiees (3,17 mA et 7,64 mA) et de la tension de polarisation (1,5 V) de la diode utilisee (PDI-E804), 
augmentee des pertes resistives (resistances de 1072 Q. et 445 Q). 
D'entree de jeu, le premier systeme (Okamoto et al., 2005) differe en raison de l'utilisation de 
muscles de pore a titre de tissus utilises comme milieu de propagation. Puisque les tissus 
musculaires porcins montrent un coefficient de diffusion reduite plus faible (|j.s= 0,12 mm"1) 
que les tissus cutanes (Cheong et al., 1990), il est attendu que ce systeme soit celui qui 
atteigne les plus grandes profondeurs de penetration. Toutefois, il est aussi celui qui affiche la 
puissance consommee normalisee la plus elevee, bien que ce systeme n'offre que le plus 
faible debit de transmission et le plus faible taux de bits errones des trois systemes presentes. 
Le second systeme (Abita et al., 2004) offre un debit de transmission environ 10 fois plus 
eleve que celui du premier systeme pour une puissance consommee normalisee de 20 a 40 fois 
plus faible. Cette economie d'energie se realise grace a une profondeur de penetration plus 
faible que celle du premier systeme, quoique plus realiste, car elle se compare a l'epaisseur 
typique des tissus cutanes (section 2.3.1), tissus constituant dans ce cas le milieu de 
propagation. 
Finalement, le troisieme systeme (Guillory et al., 2004) est celui qui atteint les debits de 
transmission les plus eleves et qui montre la plus faible puissance consommee normalisee, et 
ce, pour des profondeurs de penetration realistes dans des tissus cutanes porcins et 
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comparables a celles du second systeme. II est aussi celui qui montre le taux de bits errones le 
plus faible, bien qu'il ait ete estime et non mesure. Puisque la consommation de puissance 
doit etre minimisee pour ce type de systeme, ces resultats montrent qu'il est avantageux 
d'etablir des objectifs de profondeur de penetration realistes et qu'un systeme capable d'un 
taux de transmission eleve peut se montrer peu gourmand. A cet egard, la meilleure 
performance energetique de ce systeme, soit une puissance consommee normalisee de 
0,29 uW/mmkb/s, est retenue comme base de comparaison. 
De plus, puisque Pintensite du signal optique recu peut etre variable, le choix d'une technique 
de modulation numerique adaptee a ces variations d'intensite est susceptible d'ameliorer la 
robustesse du lien de communication. Ainsi, les techniques de modulation de phase {Phase 
Shift Keying) ou de frequence (Frequency Shift Keying) offrent de bonnes performances, et 
celles de type «tout ou rien » (On-Off Keying, OOK) sont a privilegier plutot que celles de 
modulation d'amplitudes (Amplitude Shift Keying, ASK) (Goto et al., 2001b; Inoue et al., 
1998; Kudo et al., 1988). Aussi, dans un systeme de communication numerique asynchrone, 
un encodage des donnees et de l'horloge par le transmetteur est necessaire afin de permettre 
au recepteur de reconstituer le signal de l'horloge et de decoder les donnees. Un encodage de 
type Manchester est d'usage frequent dans les systemes de communication optique (LoCicero 
et al. 1997) et des composants electroniques qui realisent l'encodage et le decodage 
Manchester sont disponibles en version commerciale et s'averent simples d'utilisation (par 
exemple, 3D3521 et 3D3522 de Data Delay Devices Inc.). 
Done, il faut retenir que les caracteristiques optiques des tissus cutanes permettent, dans une 
certaine mesure, la propagation de la lumiere a travers eux. Comme il a ete mentionne dans la 
section 2.3.1, les caracteristiques optiques des tissus cutanes ont ete etudiees afin de decrire le 
comportement d'un faisceau lumineux incident a la couche externe et rien ne prouve la 
reciprocite de ces caracteristiques dans le cas d'une propagation lumineuse en sens inverse. 
Certains concepteurs de systemes de telemetrie optique transcutanee font mention de ce fait et 
les performances qu'ils ont obtenues tendent a confirmer l'hypothese qu'un faisceau lumineux 
incident au cote adipeux des tissus cutane se propage de facon similaire a celui incident au 
stratum corneum (Ackermann, 2008; Okamoto, 2005; Kudo, 1988). 
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En resume, il s'avere que la biotelemetrie optique jouit de certains avantages par rapport aux 
autres techniques presentees precedemment. Elle n'est pas sensible aux interferences 
electromagnetiques et des systemes transmettent des donnees a des debits eleves. Par contre, 
afin de contrer les phenomenes de diffusion et d'absorption de la lumiere par les tissus 
cutanes, il appert que la puissance optique emise par l'emetteur doit atteindre des niveaux 
eleves qui font en sorte d'elever d'autant la consommation energetique du transmetteur 
implante. 
En ce sens, une diode laser a ete choisie a titre d'emetteur afin que son efficacite puisse 
contribuer a reduire la consommation de puissance du dispositif implante et, done, augmenter 
Pefficacite energetique du systeme. De plus, un encodage de type Manchester a ete 
implemente afin que le recepteur puisse decoder les donnees recues de facon automne. 
36 
3 DEFINITION DU PROBLEME 
Le chapitre precedent a releve qu'il existe un besoin, exprime entre autres par les concepteurs 
de protheses a commandes neuronales, pour des systemes implantables de biotelemetrie 
capables de transmettre de fa9on fiable des donnees a haut debit tout en consommant peu 
d'energie et en occupant peu de volume. La section 2.2 a egalement revele que les techniques 
actuelles de biotelemetrie implantable ne satisfont que partiellement a ces exigences. 
II a ete explique a la section 2.3.1 que les proprietes optiques des tissus cutanes permettent la 
propagation de la lumiere a travers la peau, ce qui a ouvert la voie a la conception d'un 
systeme de telemetrie optique transcutanee. Dans le cadre de ce projet de recherche, un 
prototype fonctionnel d'un tel systeme a ete concu dans le but de demontrer que la 
transmission optique de donnees de facon transcutanee peut satisfaire aux exigences ci-dessus 
mentionnees et ainsi combler le manque existant. 
Le present chapitre expose tout d'abord les details du systeme propose et les objectifs de 
performance etablis, puis vient une description des hypotheses qui ont ete formulees et sur 
lesquelles reposent les presents travaux. 
3.1 Solution proposee 
La partie implantable du systeme de telemetrie a ete concue dans le but de recevoir en entree 
des donnees neuronales numeriques provenant d'un systeme de neurodetection tel que decrit a 
la section 2.1.2 et offre a cette fin une interface compatible au standard SPI. Le systeme traite 
les donnees ainsi recues afin de realiser un encodage de type Manchester et achemine le signal 
numerique a un circuit de commande de diode laser. Le signal numerique de donnees 
commande le courant circulant dans la diode laser selon une modulation de type «tout ou 
rien »(OOK) tel que privilegie a la section 2.3.2. 
Une diode laser a ete retenue a titre d'emetteur en raison de son efficacite energetique elevee, 
comme le mentionne la section 2.3.2, et elle a ete selectionnee de fa9on a ce que la longueur 
d'onde de la lumiere emise soit situee dans la fenetre optique des tissus cutanes que decrit la 
section 2.3.1. 
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La partie du systeme de telemetrie destinee a recevoir les donnees emises par la partie 
implantee comporte un detecteur sensible aux impulsions lumineuses ayant traversees les 
tissus cutanes. Tel que privilegie a la section 2.3.2, une photodiode de type PIN au silicium a 
ete selectionnee a titre de detecteur. Le photocourant qu'elle genere est amplifie et le signal 
filtre avant d'etre numerise. Ce signal numerique Manchester est ensuite decode et rendu 
disponible en sortie sur une interface compatible au standard SPI, ou il peut etre recupere par 
un autre dispositif. 
3.2 Performances visees 
La solution de systeme de telemetrie proposee a la section 3.1 devait rencontrer une liste de 
critere de performance que presente le tableau 3.1. 
TABLEAU 3.1 PERFORMANCES VISEES 
Critere 
Debit de donnees 
Taux de bits errones 
Consommation energetique 
Tolerance au desalignement 
Profondeur de penetration 
lateral 
Puissance consommee normalisee 
Cible 
6 
1E-9 
15 
10 
3 
0,83 
Unites 
Mb/s 
-
mW 
mm 
mm 
uW/mm-kb/s 
Le systeme devait pouvoir soutenir un debit de donnees minimal de 6 Mb/s afin de repondre 
aux besoins mentionnes a la section 2.1.2. 
Puisque la qualite du lien de communication, qui depend en partie de l'encodage Manchester 
utilise et de la performance du decodeur, se devait d'etre evaluee, un taux de bits errones de 
1E-9 a ete retenu comme critere de performance lors des essais realises avec le systeme. 
Lorsque comparee a la performance de systemes implantables de telemetrie existants 
(section 2.2.5), cette qualite de transmission est relativement elevee et a ete jugee suffisante 
pour satisfaire les besoins de biotelemetrie implantable. De plus, la transmission a 1 Mb/s des 
2,99E9 bits necessaires a revaluation d'un taux d'erreurs de 1E-9 a l'interieur d'un intervalle 
de confiance de 95 % a exige 50 minutes, soit une periode de temps jugee raisonnable. 
La consommation energetique du transmetteur du systeme de telemetrie devait etre minimisee 
et une cible de 15 mW etait visee afin de permettre une forme de comparaison entre la 
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consommation de la solution proposee, la consommation des solutions commerciales a ondes 
radio (par exemple, celle de Zarlink) et celle encore de systemes optiques a haut debit 
performants (tableau 2.3). 
Une contrainte supplemental etait imposee par le fait qu'un systeme de telemetrie optique 
transcutanee doit etre simple d'utilisation. A ce chapitre, un alignement axial parfait entre 
l'emetteur et le recepteur pourrait s'averer difficile a realiser et constituerait un frein a 
Putilisation d'un tel systeme. Ainsi, le systeme devait demontrer une certaine tolerance au 
desalignement lateral afin d'offrir des performances satisfaisantes meme si un desalignement 
etait present entre le dispositif implante et la partie externe. La conception du systeme devait 
done tenir compte des facteurs qui influencent la distribution spatiale de la puissance optique 
lors de sa propagation dans les tissus cutanes. La tolerance au desalignement lateral devait 
etre d'environ 10 mm a partir de l'axe optique du systeme. Basee sur la tolerance au 
desalignement des systemes similaires presenter a la section 2.3.2, qui varie de 4 mm a 
20 mm, cette valeur de 10 mm est jugee raisonnable en pratique, car elle permet a l'utilisateur 
de localiser facilement la zone a l'interieur de laquelle la performance du systeme est 
satisfaisante, sans pour autant augmenter la complexite de la conception optique du systeme. 
Aussi, la section 2.3.1 indique que l'epaisseur de la peau varie de 0,6 mm a 3,1 mm selon 
l'endroit du corps ou elle est mesuree. La profondeur de penetration du signal optique se 
devait done d'etre suffisante afin de permettre au systeme d'etre fonctionnel une fois implante 
sous une epaisseur minimale de peau de 3 mm, et ce, dans le but de ne pas limiter son 
utilisation a un endroit du corps donne. 
Finalement, la conception et la realisation physique du prototype devait se faire a partir de 
composants electroniques et optiques disponibles de facon commerciale et, malgre cette 
contrainte, les circuits de la partie implantable du systeme devait conserver un volume aussi 
faible que possible afin qu'il soit realiste de les incorporer dans un dispositif implantable. 
3.3 Hypotheses 
La conception de la solution proposee et 1'evaluation des performances du systeme reposaient 
sur trois hypotheses : 
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1. La puissance optique maximale qu'il est permis d'emettre afin de respecter les normes 
d'exposition des tissus cutanes aux radiations laser mentionnees a la section 2.3.2 est 
suffisamment elevee pour que le detecteur soit expose a une puissance optique 
superieure a son seuil de sensibilite. 
2. Les proprietes optiques des tissus cutanes relevees a la section 2.3.1 sont 
independantes de la direction de propagation du faisceau lumineux. 
3. Les tissus cutanes porcins montrent des caracteristiques optiques similaires a celle des 
tissus cutanes humains et constituent un modele acceptable de la peau humaine, tel 
que suppose a la section 2.3.1. 
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4 RESULTATS 
Dans le cadre des travaux de recherche, un prototype fonctionnel de systeme de telemetrie 
optique a ete concu et devait atteindre les objectifs de performance presentes au chapitre 
precedent. Le systeme a ete soumis a des essais au cours desquels des mesures ont ete 
effectuees dans le but de caracteriser sa performance et un article (Parmentier et al., 2008) a 
ete ecrit afin de presenter et d'analyser les resultats obtenus. Ce chapitre resume tout d'abord 
le contenu de Farticle, puis le presente dans son format original. 
L'article de conference a ete soumis a un comite de pairs de la societe IEEE Biomedical 
Circuits and Systems qui, apres avoir exige des corrections, a accepte, le 3 septembre 2008, 
d'en faire la publication. II a ete presente au colloque annuel du 2008 IEEE Biomedical 
Circuits and Systems Conference qui tenu a Baltimore (Maryland, E.-U.) du 20 au 22 
novembre 2008. 
Finalement, des resultats supplementaires a ceux presentes dans 1'article sont presentes parce 
qu'ils apportent des reponses complementaires a la discussion de l'article. 
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4.1 Utilisation d'une diode laser dans un systeme de telemetrie 
optique transcutanee de 10 mW transmettant a 16 Mb/s 
L'article debute par une presentation des recents progres realises par la neuroprothetique et du 
besoin de transmettre de facon fiable, grace a des systemes de biotelemetrie implantables, de 
hauts debits de donnees, et ce, a un faible cout energetique. II y est explique que les 
techniques existantes de biotelemetrie ne repondent que partiellement a ces besoins, alors que 
la solution proposee y parvient en exploitant les proprietes optiques des tissus cutanes. 
Ensuite, l'article presente l'architecture du systeme de telemetrie optique dont le transmetteur 
a ete concu autour d'une diode laser de type VCSEL afin de reduire la consommation 
energetique, et dont le recepteur est base sur une photodiode de type PIN a sensibilite elevee. 
Par apres vient la description des essais qui ont ete effectues. On y rapporte que des donnees 
ont ete transmises a des debits de 1, 2, 4, 8 et 16 Mb/s a travers des echantillons de tissus 
cutanes de pore ayant des epaisseurs de 2, 4, 6 et 8 mm, en maintenant la puissance minimale 
du transmetteur qui permettait un taux maximum d'erreur de transmission de 1E-9, alors 
qu'un desalignement lateral etait parfois ajoute entre l'emetteur et le recepteur. 
Par la suite, les resultats obtenus sont presentes. II y est rapporte que le systeme offre de 
meilleures performances que les autres systemes optiques a debit eleve car le transmetteur est 
en mesure de transmettre des donnees a des debits allant jusqu'a 16 Mb/s a travers des tissus 
de 2 mm a 4 mm d'epaisseur en consommant une puissance inferieure a 10 mW. II ressort 
egalement qu'une augmentation du debit de transmission cause une augmentation de la 
puissance consommee moins importante que celle engendree par une transmission a travers 
des tissus cutanes plus epais. De plus, il est montre que la puissance consommee par le 
transmetteur augmente rapidement lorsque le desalignement entre l'emetteur et le recepteur 
s'accentue, ce qui souligne l'importance du choix de composants optiques ayant un large 
champ de vue afin de minimiser la consommation energetique du transmetteur. 
Finalement, l'article conclut que l'emploi d'une diode laser permet de transmettre des 
donnees a travers de la peau a un debit de 16 Mb/s en consommant une puissance de 10 mW 
et d'offrir un lien d'une grande fiabilite. 
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Abstract—Developments in ueuroprosthetics nave lead to 
applications with high channel counts, thus increasing the need 
for high bandwidth telemetry systems to transmit data oat of the 
body. Optical telemetry is a promising implantable telemetry 
solution, and data rates and power consumption criteria are 
being established This paper presents the performance of a 
laser diode-based system in various operating conditions. This 
system transmits at data rates tip to 16 Mb/s through a skin 
thickness of 4 mm while achieving a BER of 1E-9 with 
consumption of 10 mW or less. 
I. INTRODUCTION 
Neuroprostheses are a promising approach for the 
improvement or replacement of motor functions in persons 
suffering from nervous system impairment [1], [2]. A recent 
trend in neuroprosthetics is to develop prostheses capable of 
complex and precise movement control that involve real-tune 
neural sensing on cortical tissues [3]-[7] or peripheral nerves 
[1]= [2]. [8], [9]- Existing neural recording systems often rely-
on percutaneous ports to transmit neural data to external 
processing and control devices [1], [2], [4]. Further 
development of practical neuroprostheses will be improved by 
fully implantable telemetry systems mat transmit data without 
connectors through the skin [2], [10], 
Depending on the application, implantable telemetry links 
may require transfer rates up to 400 kb/s per sensing channel 
[2], [6], [10], [11]. For neuroprostheses that require many 
sensing channels, new data compression techniques may ease 
requirements on the transmission links by reducing the amount 
of data to transfer [3], [6], [11]-[13]. But even if the 
achievable transmission rate is compatible with the amount of 
data to send hi real-time, speed of transmission would still be 
required for real-time, natural-feeling prosthetic control [14]. 
There is thus a need for technologies capable to support data 
rates on the order of 20 Mb/s [15]. 
But the use of higher transmission rates may lead to higher 
power consumption. This becomes a concern for a battery-
powered implantable telemetry link as these devices must 
comply with severe power constraints of their power source. 
Since implantable rechargeable lithium-ion batteries with a 
capacity of 1800 mW-li are currently available and assuming 
This researdi is fended by VicJhom Human Bionics Inc. 
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that a 1-week battery life is acceptable for a device that would 
operate 8 hours a day, a power consumption target can be 
fairly [15] set to 10 mW to help in the design of such an 
implantable link 
Communication circuits that rely on inductive coupling are 
commonly used in implanted devices [16], [17]. Their ability 
to also transfer power to the implantable device may 
compensate for their power consumption, but the 200 kb/s 
data rate they typically offer is restrictive for neuroprosthetic 
applications. Recent developments [18] allowed transfer rate 
of 5.8 Mb/s but this is still under the 20 Mb/s rate to target to 
satisfy anticipated needs. 
RF technologies may offer alternatives with data rates that 
reach Mb/s [19]-[21]. Commercial RF devices already support 
data rates of SOOkb/s while consuming a power of 10.5 mW 
[22]. Their main advantage over the inductive link is their 
transmission range (few meters). However, their limited 
access to regulated radio channels and susceptibility to 
interference [20] play in favor of other types of links whether 
they are inductive or optical. 
Optical telemetry systems were initially intended to be 
used for low data rate applications (< 10 kb/s) [23]-[28] and 
subsequently designed for sufficiently high bit rates to allow 
neural sensing over a single channel [29], [30]. The high speed 
system reported in [31] is a 40 Mb/s solution that meets the 
needs for high bit rates, but its power consumption is well 
over the 10 mW target [15]. 
Wtih an optical system, one must consider how tissue 
scatters and absorbs light that propagates through it [32]-[35], 
Even for the highest tissue transmittance (i.e. for wavelength 
between 800 nm and 1300 nm), only 10% to 30% of incident 
optical power is transmitted through skin of typical thickness 
(2 to 6 mm) when the emitter and the detector are aligned [30], 
[36], [37]. The implanted emitter must thus generate an optical 
beam with enough power to overcome the losses caused by 
such a low transmittance medium. Light emitting diodes 
(LED) have been broadly used to do so in previous systems. 
Although the high efficiency of laser diode (LD) offers 
benefits, systems that make uses of LD Hke those reported in 
[26], [28] are uncommon. 
43 
Neural 
Implantable Device 
Traa&miuer 1 
1 
-Data— 
- « o d r -
Marwhester j 5 
Encoder & | 
Driver j j 
Amp v 
1_M~ 
^•-^ WCSELI 
L__ 
I 
l-Clock- Manehester 
Ogceder Amp 
fteuraproslttesla I 
*^ 
Figure 1. Schematic diagram of the proposed optical telemetry system 
applied to necropiostlierics. 
The purpose of this study is to demonstrate that an LD-
based optical transcutaneous telemetry system can be made to 
transmit at up to 16 Mb/s while requiring a maximum power 
of 10 mW and achieving reliable cornmuaication 
performances. The way the data rate, the tissue thickness and 
the emitter-detector lateral misalignment impact the power 
required to obtain these performances is addressed to show 
that the proposed LD-based system is capable of high 
transmission quality while still complying with maximum 
laser irradiation level allowed by regulation [38]. 
Fig. 1 illustrates how the telemetry system proposed for 
this study would be used in the context of a neuroprosthetic 
application. The circuits shown inside dashed lines have been 
specifically designed for the experiments presented in this 
paper. The transmitter module accepts digital data that would 
typically be sampled from an amplified neural signal and 
generates a modulated optical signal that is transmitted 
through skin layers to a receiver module for data recovery. 
Further details are provided in the following sections. 
II. METHODOLOGY 
A. Implantable Transmitter 
The transmitter is based on an 850-nm vertical cavity 
surface emitting laser diode (VCSEL) packaged in a TO-18 
can (OptowellPMSS-DlPOU). The dome lens limits the beam 
divergence to 2°, which reduces optical power loss by tissue 
scattering [36]. The transmitter has a serial peripheral interface 
(SPI) port which is used to feed a Manchester encoder circuit 
with data and clock signals. Manchester encoding is used 
because it is easy to implement and integrated solutions are 
commercially available. The encoded signal is then used to 
drive the VCSEL. For the purpose of this study, the power (P) 
drawn by the encoder, the driver and the VCSEL can be 
controlled and monitored. This power is the total electrical 
power consumed by these circuits, not the optical power 
emitted by the VCSEL. This optical power was not measured 
during the experiments. 
B. External Receiver 
The detector is a high-speed Silicone PIN photodiode 
(Hamamatsu Photonics S8255) that has a 7 mm effective 
active area. The generated photocurrent is amplified by a 
wideband transimpedance amplifier which feeds the 
Manchester decoder. The decoder outputs the recovered data 
and clock signals on an SPI bus. 
C. Tissue Samples 
Since the optical properties of human and pork dermal 
tissues are similar [30], [34], pieces of pork tissue were used 
as samples. The sample size (~ 4 cm x 3 cm) was sufficiently 
large to entirely co%rer the VCSEL. For all samples, skin 
(epidermal and dermal layers) was ~ 2 mm thick. Tissue 
samples were prepared by trimming their adipose 
(hypodermal) layer to different thicknesses (0, 2, 4 and 6 mm) 
to create samples with a total thickness of 2, 4, 6 or 8 mm 
Tissue samples were shaved, cleaned of any blood coloration 
and kept moist with saline solution. 
D. Communication Link Perfomance 
A pseudo-random binary sequence (PRBS) generator 
based on a 17-bit linear feedback shift register was 
implemented on a microcomroller for bit error rate (BER) 
evaluation. The PRBS data were sent out on its SPI bus which 
was connected to the transmitter. Data rates of 1, 2, 4, 8 and 
16 Mh/s were tested. 
A second microcontroller was connected to the receiver's 
serial interface. A BER of 1E-9 was used as the performance 
criterion to determine the minimum power required by the 
transmitter to maintain a reliable telemetry link under the 
various operation conditions under study. During the 
experiments, the data received on the SPI port were compared 
to the transmitted data. Transmitter power was lowered until 
transmission was below the BER criterion. 
The receiver and the transmitter were electrically isolated 
to reduce risks of coupling. 
E. Experimental Setup and Measurement 
The transmitter is mounted on a 3-axis translation stage 
(Fig. 2). The tissue samples were illuminated by the VCSEL 
from the inner (adipose) side whereas the detector was facing 
the skin (epidermal) side. During measurements, both devices 
were in close contact with the tissue sample without 
compressing it 
The tissue samples were inserted between the aligned 
VCSEL and detector. The minimum transmitter power 
required to meet the BER criterion was measured for the 
considered data rates. 
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Figure 2. Photograph of the experimental setup. 
The translation stage permits a deliberate lateral 
misalignment between emitter and detector with a 1-mtn 
resolution. The misalignment was determined by measuring 
the distance separating the receiver from the position it 
occupies when it is aligned with the transmitter. The minimum 
transmitter power required to meet the BER criterion was 
measured for each misaligned position and for various skin 
thicknesses at a data rate of 16 Mb/s. 
m . RESULTS AW) DISCUSSION 
Fig. 3 shows the transmitter power required to achieve a 
BER of 1E-9 for different data rates and tissue thicknesses. 
For tissue thicknesses of 2 and 4 mm, the transmitter power 
was below 10 mW for data rates up to 16 Mb/s. The optical 
linlr under test thus outperforms other high speed optical 
systems [31] and meets the consumption target [15]. 
As can be observed in Fig. 3, increasing the data rate 
requires less power than increasing the tissue thickness (for a 
given thickness, Pn6Mt,5 / Pi Mb/S = 2.2, whereas for a given data 
rate, P s m / P3 ^ ^ 4.8). This shows that high data rates can be 
achieved with an optical telemetry system and that an increase 
of the data rate would be preferred to an increase of the LD 
optical power when power consumption is a matter of 
concern. 
Moreover, thicker tissues required prohibitive power levels 
(Fig. 3). This highlights the importance of selecting a highly 
efficient emitter with low threshold current in such cases. As 
the tissue thickness limitation could restrain the choice of the 
implantation site and because the optical power at 16 Mb/s for 
a skin thickness of 8 mm almost reaches the maximum 
permissible laser exposition level at 850 run (4 mW/mmx 
[38]), the additional optical power needed to transmit through 
thicker tissues could ultimately damage them. Furthermore, 
the connective tissue that enfolds a long term implanted 
device has a typical thickness of 1 to 2 mm (depending on the 
implanted device material) and its optical transmittance has 
not been reported yet. 
Fig. 4 shows the transmitter power required to achieve a 
BER of 1E-9 at 16 Mb/s when the VCSEL and the PD are 
laterally misaligned. Results are presented for different tissue 
thicknesses. The experiment was not performed with the 8 mm 
sample because the required power would have exceeded the 
VCSEL ratings. These results agree with the fact that the 
optical power declines laterally following a Gaussian 
2 4 8 
Data rate (Mb/s) 
Figure 3. Total transmitter power as a function of the data mate for different 
tissue thicknesses. 
0 1 2 3 4 
Lateral misalignment (mm) 
Figure 4. Total transmitter power as a function of tie lateral misalignment 
for different tissue thicknesses for a data rate of 16 Mb/s. 
distribution as the misalignment increases [36]. The system 
was also found to be slightly more tolerant to small 
misalignments (1 and 2 mm) for thicker tissues (4 and 6 mm). 
For thin tissue (2 mm), the required transmitter power 
increased more rapidly than for thicker tissues. This highlights 
the importance of opting for a PD with a wide field of view or 
for a detector array to overcome the light spreading due to 
scattering [36]. 
The repeatability of the experimental results was verified 
by making measurements while transmitting at 16 Mb/s 
through 5 locations equally distributed on a 4 mm thick 
sample. The measured power consumption was between 
10.3 mW and 10.9 mW with an average of 10.7 mW, a 
variation of ±3 % over the sample surface. 
IV. CONCLUSION" 
This study showed that an optical telemetry system using a 
laser diode is capable of transmitting data at rates up to 
16 Mb/s through a skin thickness of 4 mm and can sustain a 
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reliable communication link with a BER of 1E-9 while 
consuming a power of 10 mW. This demonstrates that an 
optical telemetry link having a VCSEL-based transmitter can 
be used to transmit neural data through skin and adipose 
tissues at the high data rates required for new innovative 
neuroprosthetic applications. 
Future studies should focus on techniques that increase the 
system tolerance to optical lateral misalignment. The 
transmitter power required to achieve different BER should 
also be evaluated because the appropriate BER for a specific 
application depends of a trade-off between the power 
consumption of the telemetry link and the waste of power 
caused by re-transmission and error correction algorithms. 
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4.2 Res u I tats complementaires 
Des resultats complementaires ont ete obtenus au cours d'essais realises avec le prototype de 
systeme de telemetrie optique transcutanee et a partir du montage experimental decrit 
precedemment dans rarticle. La presente section annonce ces resultats qui viennent nourrir la 
reflexion dont a fait etat la discussion de rarticle. Tout d'abord, la performance energetique 
du prototype est comparee a celle d'un systeme equivalent, alors que la sous-section suivante 
presente l'effet de l'ajout d'une lentille de Fresnel au systeme dans le but d'en ameliorer les 
performances. Finalement, la derniere partie fait etat de la puissance consommee par le 
transmetteur lorsque des transferts de donnees affichant differents taux de bits errones sont 
etablis. 
4.2.1 Comparaison de la performance energetique 
Afin de comparer la performance energetique du systeme de telemetrie optique qui a ete 
construit avec celle d'autres systemes equivalents deja presentes a la section 2.3.2, la 
puissance consommee par l'emetteur a ete normalisee en fonction du debit de la 
communication et de l'epaisseur des tissus cutanes a travers lesquels cette communication a 
ete etablie. Cette puissance consommee normalisee est presentee par le tableau 4.1 dans le 
meme format que celui du tableau 2.3 afin de faciliter les comparaisons. 
TABLEAU 4.1 EFFICACITE ENERGETIQUE DE L'EMETTEUR CONSTRUIT 
Tissus utilises 
Debit [kb/s] 
Taux de bits 
errones 
Epaisseur des 
tissus cutanes 
[mm] 
Puissance 
consommee [mW] 
Puissance 
consommee 
normalisee 
[uW/mm-kb/s] 
2 
3,61 
1,81 
Peau de pore 
4 
5,47 
1,37 
1000 
1E-9 
6 
7,99 
1,33 
8 
16,90 
2,11 
2 
7,79 
0,24 
Peau de pore 
16 000 
1E-9 
4 6 
10,81 23,11 
0,17 0,24 
8 
38,45 
0,30 
Un systeme de telemetrie optique transcutanee performant (Guillory et al., 2004) et capable de 
transmettre a des debits comparables a ceux du prototype construit, mais a un taux estimes de 
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bits errones de IE-14, affiche une puissance consommee normalised de 0,29 uW/mm-kb/s et 
cette valeur a ete retenue a la section 2.3.2 comme base de comparaison. Selon ce critere, 
Pemetteur construit s'avere plus efficace que le systeme de reference pour transmettre des 
donnees a un debit de 16 Mb/s et a un taux de bits errones de 1E-9, et ce, pour toutes les 
epaisseurs de tissus cutanes a travers lesquelles une communication a ete etablie lors des 
essais de performance. 
4.2.2 Lentille de Fresnel 
Une lentille de Fresnel ayant une transmittance elevee a 850 nm a ete inseree entre 
Pechantillon de peau de pore et le detecteur et celui-ci a ete positionne de facon a se retrouver 
au foyer de la lentille. Les mesures de la puissance consommee par le transmetteur lors 
d'essais identiques a ceux decrits dans Particle n'ont pas montre qu'une economie d'energie 
resultait de Putilisation d'une lentille. De plus, la tolerance du systeme au desalignement 
lateral s'est averee comparable a celle du systeme sans lentille. 
4.2.3 Consommation du transmetteur selon le taux de bits errones 
Les essais qui ont mene a Pobtention des resultats presentes dans Particle ont tous ete 
effectues avec un critere de performance a atteindre qui a pris la forme d'un taux maximum 
de bits errones de 1E-9. Le taux de bits errones influence la consommation energetique du 
transmetteur et un essai supplementaire, dont les resultats sont presentes a la figure 4.1, a ete 
effectue afin de caracteriser cet impact. 
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Figure 4.1 Puissance consommee par le transmetteur selon le taux de bits errones pour une transmission 
de donnees a 16 Mb/s etablie a travers des tissus cutanes de differentes epaisseurs 
Lors de cet essai, differents taux maximums de bits errones, variant de 1E-9 a 1E-3, ont ete 
atteints pour des transmissions de donnees realisees a un debit de 16 Mb/s, a travers des 
echantillons cutanes de differentes epaisseurs et lorsque l'emetteur et le recepteur etaient 
alignes. Pour chacune de ces transmissions, la puissance consommee par le transmetteur a ete 
reduite jusqu'a ce que le taux de bits errones souhaites soit tout juste atteint. Cette puissance a 
ete mesuree et est consideree comme la puissance minimale permettant au transmetteur 
d'atteindre le critere souhaite. 
La figure 4.1 montre que la consommation energetique demeure presque la meme pour des 
taux de bits errones variant de 1E-3 a 1E-7 et qu'elle augmente notablement pour des taux de 
bits errones de 1E-8 et 1E-9. Pour ce systeme, le point d'operation offrant le meilleur 
compromis entre la fiabilite de la transmission des donnees et la consommation energetique se 
trouve a un taux de bits errones de 1E-7. 
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CONCLUSION 
La revue de litterature de ce memoire de maitrise a releve le besoin, exprime entre autres par 
les concepteurs de protheses actives a commandes neuronales, de pouvoir transmettre hors du 
corps humain, de facon fiable, des donnees recueillies par un systeme de neurodetection, et 
ce, a un debit eleve et avec une faible consommation energetique du transmetteur implante. 
Pour ce faire, plusieurs techniques de biotelemetrie implantables peuvent etre mises a 
contribution, mais leur performance globale se voit amoindrie par certains de leurs 
inconvenients, tels qu'un debit de transmission insuffisant, une consommation energetique 
trop elevee ou encore une susceptibilite aux interferences electromagnetiques. 
Par ailleurs, les proprietes optiques des tissus cutanes humains font en sorte qu'un faisceau 
lumineux d'une longueur appropriee est en mesure de les traverser et 1'exploitation de cette 
caracteristique a ouvert la porte a la faisabilite d'un systeme de biotelemetrie optique 
transcutanee. 
Ainsi, comme il a ete presente au chapitre 3 de ce memoire, l'objectif de ce projet de 
recherche etait de concevoir et de fabriquer un prototype de systeme de telemetrie optique 
transcutanee a debit eleve capable de repondre aux besoins de bande passante et de 
consommation energetique souhaitees par la conception de protheses actives a commande 
neuronale afin de combler le manque constate. La solution proposee a ensuite ete mise a 
l'epreuve au cours de differents essais qui ont permis de caracteriser les performances du 
systeme en ce qui concerne le debit de transmission de donnees, la consommation energetique 
du transmetteur, l'epaisseur de tissus cutanes pour laquelle le systeme s'avere fonctionnel et 
sa tolerance au desalignement lateral. 
En guise de conclusion, ce dernier chapitre resume les principaux resultats obtenus lors des 
essais realises avec le prototype du systeme, souligne les elements qui meritent d'etre retenus 
et suggere quelques travaux de recherche dont les resultats permettraient d'ameliorer la 
performance d'un systeme de telemetrie optique transcutanee. 
Tout d'abord, la consommation minimale de puissance requise par le transmetteur pour 
assurer un taux de bits errones inferieur a 1E-9 a ete mesuree pour une communication etablie 
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a differents debits et a travers des echantillons cutanes porcins de differentes epaisseurs. Les 
resultats ont montre que pour des epaisseurs de peau de 2 mm et de 4 mm, moins de 10 mW 
sont consommes par le transmetteur pour une communication qui atteint jusqu'a 16 Mb/s. De 
plus, pour une epaisseur de peau donnee, la consommation de puissance du transmetteur lors 
d'une communication a 16 Mb/s est environ le double de celle d'une communication a 
1 Mb/s, alors que pour un debit de communication donne, la consommation de puissance du 
transmetteur lors d'une communication a travers 8 mm de tissus est environ 5 fois celle d'une 
communication a travers 2 mm de tissus. Cette observation montre que des debits de 
transmission eleves peuvent etre atteints a un cout energetique moindre que celui exige pour 
transmettre des donnees a travers des tissus epais. 
Lorsque comparee a celle d'un autre systeme de telemetrie optique transcutanee capable de 
transmettre a des debits eleves, la puissance consommee normalisee de l'emetteur construit 
s'avere plus faible pour des transmissions a un debit 16 Mb/s pour toutes les epaisseurs de 
tissus cutanes en cause lors des essais. A ce titre, la meilleure performance de l'emetteur a ete 
obtenue pour une communication a 16 Mb/s et a un taux de bits errones de 1E-9 etablie a 
travers 4 mm de tissus cutanes et se chiffre a 0,17 uW/mm-kb/s, comparativement a 
0,29 uW/mm-kb/s pour l'emetteur du systeme de reference lors d'une communication etablie 
a travers 3 mm de tissus cutanes a des debits de 10 Mb/s et 80 Mb/s et a un taux de bits 
errones estime a IE-14. 
D'ailleurs, Pepaisseur maximale de tissus a travers laquelle une transmission a pu s'etablir a 
ete limitee a 8 mm en raison de l'atteinte du courant maximal que pouvait tolerer la diode 
laser. Pour cette epaisseur de tissus, les resultats ont aussi montre que la puissance optique 
emise par la diode laser s'approchait de la limite permise d'exposition des tissus cutanes de 
4 mW/mm2. Cette observation confirme l'hypothese avancee precedemment et qui supposait 
que la limite d'exposition permise est superieure a la puissance optique requise pour etablir un 
lien de communication transcutanee. 
De plus, la tolerance du systeme au desalignement lateral a ete caracterisee en mesurant la 
puissance consommee par le transmetteur pour maintenir une communication a 16 Mb/s et a 
un taux de bits errones de 1E-9 lorsque l'emetteur et le recepteur du systeme etaient 
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lateralement desalignes. La perte de performance causee par des desalignements inferieurs a 
2 mm pouvait etre compensee au prix d'une puissance consommee par le transmetteur 
inferieure au double de celle necessaire lorsque l'emetteur et le recepteur sont alignes. Les 
resultats ont aussi montre que le systeme est legerement plus tolerant aux desalignements 
lateraux lorsque les tissus cutanes utilises sont plus epais. 
Par ailleurs, 1'utilisation d'une lentille de Fresnel ne s'est pas traduite par une diminution de la 
consommation de puissance du transmetteur, pas plus qu'elle n'a amene une amelioration de 
la tolerance du systeme au desalignement lateral. 
Des essais ont aussi demontre que la puissance consommee par le transmetteur pourrait etre 
diminuee si le taux de bits errones acceptable pouvait etre plus eleve. En effet, pour le 
prototype concu, une diminution marquee de la consommation du transmetteur a ete observee 
lorsque le taux de bit errones acceptable est passe de 1E-9 a 1E-7. 
Finalement, la reproductibilite de certains resultats a ete verifiee en transmettant des donnees 
a travers 5 endroits differents d'un echantillon cutane de 4 mm d'epaisseur. Les resultats ont 
montre une variation de ± 3 % de la puissance consommee par le transmetteur. 
Par ailleurs, des travaux de recherche visant la conception d'un systeme de telemetrie optique 
transcutanee ont ete menes presqu'a la meme periode par un autre candidat a la maitrise et 
sont disponibles dans son memoire (Ackermann, D. M., 2007). II est interessant de constater 
que les methodes utilisees sont tres semblables a celles presentees ici et que les resultats 
obtenus sont comparables : le systeme concurrent se montre capable de transmettre des 
donnees a un debit de 40 Mb/s et a un taux de bits errones de 1E-5 a travers un echantillon de 
tissus cutanes porcins morts et exempts de sang de 3 mm d'epaisseur tout en tolerant des 
desalignements lateraux de 2 mm, et ce, en respectant remission de puissance optique 
maximale imposee par les normes d'exposition laser. Par contre, la puissance de 4,3 mW 
consommee dans ces conditions est celle de la diode laser VCSEL uniquement, et non de 
Pensemble des circuits de 1'emetteur. La conduite de la diode laser a ete realisee a l'aide du 
circuit integre commercial MAX3905 qui consomme une puissance de 42 mW, puissance qui 
doit done etre ajoutee a celle de la diode VCSEL afin d'obtenir la puissance totale que la pile 
d'un implant devrait fournir, et qui, de l'aveu meme de l'auteur, « est considerable ». A 
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l'oppose, les resultats de cette recherche-ci (6,1 mW pour 16 Mb/s a BER = 1E-5 a travers 
4 mm de peau) se distinguent par le fait qu'ils sont ceux de la puissance totale consommee par 
les circuits d'encodage Manchester, de conduite de la diode et par la diode laser elle-meme. 
De plus, il a ete montre que la detection des potentiels d'actions n'est pas affectee de facon 
significative lorsque qu'elle est effectuee sur un signal reconstruit a partir des donnees 
neuronales transmises a un taux de bits errones de 1E-5 et qui ont ete echantillonnees sur 
10 bits a 24,4 kHz (Ackermann, D. M., 2007). Ceci souligne l'importance de determiner le 
taux de bits errones approprie a l'application afin de minimiser la consommation de 
puissance. 
Au terme de ces travaux de recherche, certains elements se degagent des resultats obtenus et 
meritent d'etre soulignes. Tout d'abord, la capacite d'un systeme de telemetrie optique 
transcutanee a transmettre des donnees a des debits eleves a travers des echantillons de tissus 
cutanes porcins exempts de sang a ete demontree et le cout energetique supplementaire 
associe a une augmentation du debit de transmission s'avere somme toute raisonnable, ce qui 
repond tres bien au besoin de debits de transmission eleves des systemes de neurodetection. 
Ensuite, le prototype concu a transmis des donnees encodees qui etaient decodees au 
recepteur, ce qui constitue une caracteristique vraisemblablement necessaire dans un systeme 
de biotelemetrie. Aussi, le bas taux de bit errones atteint montre que ce systeme peut offrir un 
lien de communication ou Pintegrite des donnees transmises est peu affectee. 
De plus, comme le laissaient entrevoir les caracteristiques optiques des tissus cutanes, les 
resultats ont montre que la consommation energetique du transmetteur est grandement 
dependante de l'epaisseur des tissus cutanes a travers laquelle les donnees doivent etre 
transmises. Ainsi, la puissance consommee par le transmetteur lors de transmissions de 
donnees a travers des tissus cutanes d'une epaisseur inferieure a 4 mm se compare 
avantageusement avec celle consommee par les systemes commerciaux de telemetrie par 
ondes radio. 
Par contre, les resultats ont montre que la tolerance du systeme au desalignement lateral entre 
l'emetteur et le recepteur n'etait que de 2 mm alors que l'objectif etait plutot de 10 mm. Une 
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telle caracteristique a des consequences negatives sur la performance globale du systeme, car 
elle implique que Putilisateur doive aligner 1'emetteur et le recepteur du systeme et maintenir 
cet alignement, et que le nombre de bits errones augmente rapidement des que le 
desalignement depasse les 2 mm. II appert que le seul fait de selectionner une photodiode 
ayant un large champ de vue n'a pas suffit a contrer les effets negatifs du desalignement 
lateral. 
En ce sens, il pourrait s'averer pertinent de mener une recherche afin d'identifier les moyens 
et les techniques pouvant etre mis en oeuvre afin d'ameliorer la tolerance au desalignement 
lateral entre 1'emetteur et le recepteur d'un tel systeme. Le fait que la peau engendre une 
propagation diffuse de la lumiere devra etre pris en consideration et Putilisation de matrices 
de detecteurs pourrait constituer une piste de solution potentielle. 
Aussi, afin de reduire davantage la consommation energetique du transmetteur, il pourrait 
s'averer judicieux d'etudier l'impact que cause le maintien d'un bas taux de bits errones sur 
cette consommation. En effet, un taux de bits errones plus eleve se traduirait par un 
transmetteur moins energivore et les bits errones pourraient etre corriges grace a une 
retransmission des donnees ou encore a l'aide d'algorithmes de detection et de correction 
d'erreurs. En ce sens, la strategic qui consiste a concevoir un systeme capable de transmettre 
des donnees a debit eleve semble etre la bonne, puisqu'elle permet de relacher la contrainte 
imposee au taux de bits errones, elle repond aux besoins de debits eleves de transmission de 
donnees et elle se traduit par un plus faible cout energetique pour chaque bit transmis. 
Dans le meme ordre d'idees, 1'incorporation dans un meme circuit integre du circuit de 
l'encodeur, du circuit de conduite de la diode laser et, si possible, de la diode laser elle-meme, 
permettrait de reduire davantage la consommation energetique de 1'ensemble, en plus 
d'ajouter a la fiabilite de ces elements et de reduire le volume qu'ils occupent dans l'espace, 
ce qui represente une amelioration des caracteristiques prisees par les concepteurs de 
dispositifs implantables. 
Par ailleurs, un systeme de communication optique transcutanee concu pour transmettre des 
donnees du monde exterieur vers un dispositif implante pourrait s'averer utile, entre autres, 
lors de la conception de protheses a retroaction sensorielle qui visent a transmettre au systeme 
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nerveux des informations provenant de Penvironnement. Ainsi, lors de la conception d'un tel 
systeme de communication, les contraintes de faible consommation energetique, de faible 
volume et de fiabilite elevee des circuits s'appliquent cette fois au recepteur du systeme, alors 
que les contraintes concernant la conception de l'emetteur sont relachees. Encore une fois ici, 
la conception d'un circuit integre qui incorpore le detecteur, la chaine d'amplification 
analogique, le convertisseur numerique et le decodeur permettrait d'offrir une solution digne 
d'interet. 
En resume, la conception de ce prototype de systeme de telemetrie a demontre que la 
transmission de donnees realisee grace a la propagation d'impulsions lumineuses a travers les 
tissus cutanes porcins permet de respecter plusieurs contraintes imposees aux systemes de 
telemetrie implantables, surtout en ce qui concerne le debit eleve de transmission et la basse 
consommation energetique du transmetteur implante. 
Un tel systeme de telemetrie pourrait s'averer utile lorsqu'il est necessaire de transmettre, vers 
1'exterieur du corps, de grands volumes de donnees issus de la mesure de phenomenes 
biologiques se produisant a l'interieur du corps. Une telle exigence provient des activites de 
recherche et developpement visant la conception de protheses a controle neuronal, et 
l'existence d'une solution capable de transmettre des donnees vers l'interieur du corps serait 
considere lors de la conception de protheses a retroaction sensorielle. 
En plus des applications destinees a interagir avec le systeme nerveux peripherique, 
1'utilisation d'un systeme de biotelemetrie optique transcutanee pourrait egalement etre 
considered dans un systeme de neurodetection qui vise a mesurer les influx nerveux se 
propageant au sein du systeme nerveux central. Les nombreux canaux d'acquisition de 
donnees retrouves dans de tels systemes generent de forts volumes de donnees neuronales et 
leur transmission requiert done un systeme de biotelemetrie capable d'un debit de 
transmission eleve. Se faisant, un systeme de biotelemetrie optique transcutanee offre une 
solution a la problematique que pose la complexite de l'interface entre le systeme nerveux du 
corps humain et le monde technologique de la neuroprothetique, qui integre la robotique, 
l'electronique et l'informatique. 
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Bien que le but premier d'un systeme de communication optique transcutanee soit de 
repondre aux nouveaux besoins de la neuroprothetique, il devient possible d'imaginer d'autres 
domaines d'application, notamment lors d'etudes precliniques, menees chez l'animal, et 
cliniques, menees cette fois chez l'humain, au cours desquelles il est necessaire de mesurer 
des signaux issus de Pactivite biologique du corps. L'utilisation du systeme de telemetrie 
s'inscrirait alors au sein d'une demarche de recherche qui vise une meilleure comprehension 
de certains phenomenes biologiques du corps humain et qui pourrait amener la conception de 
solutions bioniques qui auraient pour but de pallier ou de corriger des deficiences du corps 
humain, ce qui, ultimement, se traduirait par 1'amelioration de la qualite de vie de l'etre 
humain. 
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